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RESUMO 
Este trabalho visa desenvolver e testar uma unidade de tratamento 
de sinais para fotodetetores de posição contínuos, de tal forma que seja 
possivel determinar a posição de um ponto luminoso sobre o fotodetetor a 
partir do ›sinalz.en| corrente~tdeste._ Sendo .parte deste_;tnabalho- um~ estudo 
detalhado da contribuição de ruído de cada bloco que compõem a unidade de 
tratamento de sinal. 
Em virtude da necessidade de levantar os requisitos mínimos para 
projetar o circuito de tratamento, foi escolhido o medidor de deslocamentos 
pelo principio» da triangulação como aplicação basica, sendo a escolha 
realizada devido aos requisitos de niveis do sinal luminoso serem bastante 
críticos, e"a reflexão difusa sobre a superfície. 
A unidade de tratamento do sinal consiste dos blocos amplificador 
de transimpedãncia, filtros, soma e diferença. Além da amplificação, essa 
unidade tem por função fornecer os sinais apropriados para que seja possivel 
amenizar as influências da variação de potência da fonte luminosa e do ruido, 
através da normalização dos sinais obtidos do fotodetetor. Os testes 
metrológicos da unidade de tratamento do sinal apresentaram uma dispersão 
melhor que i 20 um com uma potência luminosa incidente sobre o fotodetetor de 
14 pu.
\› 
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ABSTRACT 
In this work a data conditioning unit for a continuous position 
photodetector was developed and tested making it possible to determine the 
position of a shining point on the photodetector based on the sensor's 
electric current. Due.g to the- need... of determining the minimum project 
requirements of the conditioning -circuit, displacement measurement system was 
selected.This measurement system was selected because the light signal levels 
requirements were critical due to diffuse reflection presented by the 
observed surface . 
The signal _conditioning unit consists of a transimpedance 
amplifier, filters, adder and subtractor. Besides amplification, this unit 
provides appropriate signals to reducethe influences of noise and power 
variations of the light source by means of fotodetectors' signal 
normalization. The metrological tests of the 'signal conditioning unit 
presented -a dispersion better than 1 20 pm when using on íncident light power 
of 14 pw on the fotodetector. ~
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1 - INTRODUÇÃO 
1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O desenvolvimento industrial tem forçado uma vertiginosa renovação 
tecnológica dos parques industriais, visando alcançar seus objetivos de 
elevar a produtividade, a qualidade e em paralelo a redução dos custos. O 
crescente desenvolvimento tecnológico tem contribuído deÍforma significativa 
para alcançar esses objetivos, através de maquinas mais velozes e 
instrumentos de medição e inspeção mais eficientes e automatizáveis/1,2/. 
Dentro das tecnologias que mais tem-se destacado e desenvolvido nos 
últimos anos está a optoeletrônica, que iniciou uma Limportante »etapa no 
inicio da década de 60, com o advento do laser. Porém, os custos iniciais e 
as limitações técnicas desses componentes tornavam proibitiva as aplicações 
no meio produtivo, ficando restrito aos laboratórios de pesquisa. Já no 
inicio da década de 80, conn o desenvolvimento e redução dos custos dos 
componentes optoeletrônicos, viabilizou-se o desenvolvimento de 'muitos 
sistemas necessarios ao meio produtivo/3,4/. _ 
. As características dos sistemas de mediçao que operam por princípios 
optoeletrônícos reúnenx vantagens como: ausência. de contato mecanico, .alta 
precisão, elevada velocidade de medição/inspeção, grande versatilidade, 
facilidade de manuseio e automação. O que permite a aplicação dessa 
tecnologia em sistemas de medição, onde os convencionais não são recomendados 
ou inviaveis de serem utilizados como: indústria têxtil, indústria 
alimentícia, medições de materiais plásticos quentes evna indústria metal
a 
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mecânica nas medições de peças em movimento/5/. 
Dentre . os muitos principios optoeletrônicos de medição, a 
' f 
determinação da posição e/ou identificação das coordenadas de um ponto no 
espaço, tem-se tornado importante principalmente devido as suas aplicações em 
processamento de imagens, digitalização de sólidos por varredura a laser, 
ensaios de retilinidade e a medição de deslocamentos/6,7,8/. 
1.2 - IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DAS COORDENADAS DE UM PONTO LUHINOS0 
A determinação das coordenadas de um ponto luminoso faz parte do 
principio de operação de inúmeros sistemas de medição* (SM). Na área. das 
grandezas mecânicas existem muitos SM que operam dessa forma. Porém, dois 
deles se destacam pela gama de aplicações, precisão e versatilidade, além das 
vantagens conferidas pela tecnologia optoeletrônica. Sendo' eles: ›sistema de 
ensaio de retilinidade e o medidor de deslocamentos pelo princípio da 
triangulação/6,9/.
_ 
O sistema de ensaios de retilinidade (SER), utiliza-se da 
determinação das coordenadas de um ponto luminoso, para obter o deslocamento 
transversal relativo, entre o fotodetetor e uma reta de referência, 
estabelecida por um feixe de luz colimado. A figura 1 mostra o SER, composto 
pela unidade geradora da reta padrão, fotodetetor de posição biaxial, unidade 
de tratamento do sinal (UTS), unidade de aquisição de sinais/indicador, 
microcomputador (opcional para controlar ,as demais unidades e/ou 
processamento dos dados) e a unidade geradora de relatórios (impressora). 
Basicamente esse sistema opera pela incidência da reta padrão, feixe 
de laser, sobre o fotodetetor de posição biaxial, cujos sinais elétricos 
fornecidos são proporcionais ã posição do ponto luminoso em sua superfície. A
›3 
retilinidade é obtida pela medição com o fotodetetor em diversas posições da 
peça ou trajetória sob ensaio. 
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FIGURA 1 - Sistema de ensaio de retilinidade 
- «>¬ 
Esse sistema tem larga aplicação nos ensaios geométricos de 
superfícies, trajetórias e ortogonalidade/7/, normalmente realizados em 
maquinas ferramentas,' padrões geométricos (réguas, esquadro), estruturas, 
máquinas de medir por coordenadas e componentes mecânicos/10/. 
Outro sistema que se utiliza da determinação das coordenadas de um 
ponto luminoso para executar a medição de grandezas mecânicas, é o medidor de 
deslocamentos que opera pelo principio da triangulação. Esse sistema, figura 
2, consiste em incidir um ponto luminoso sobre a superfície em estudo e, 
através de uma lente, conjugar a imagem desse ponto sobre a superfície de um 
fotodetetor de posição uniaxial.
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FIGURA 2 - Medidor de deslocamentos pelo princípio da triangulação 
Os deslocamentos da superfície sob estudo serão acompanhados pelo 
ponto luminoso e, consequentemente, pela imagem desse ponto, conjugada sob a 
superfície do fotodetetor, o que permite quantificar o deslocamento ou a 
variação da distância da superfície ao medidor. As aplicações do medidor de 
deslocamentos são muitas, podendo-se citar como as principais a medição de: 
deslocamento, variação da posição de uma superfície, vibração, espessura (de 
papel, plástico e formas geométricas), nível, além de balanceamento, 
perfilometria, e sistemas de posicionamento/11,12/.
" 
1.3 - PROPOSTA DE TRABALHO 
Evidenciada a modernidade, facilidades e importância dos sistemas de 
medição de grandezas mecânicas, que operam por princípios optoeletrônicos, 
serão, abordados, a seguir, os objetivos do presente trabalho, Dentro do 
escopo exposto acima, foi identificado e caracterizado, no item anterior, 
dois importantes sistemas de medição de grandezas mecânicas, que têm como
' x
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principio básico de operação a determinação da posição espacial de um ponto 
luminoso. _ 
O objetivo principal do presente trabalho é o estudo e 
desenvolvimento de uma unidade de tratamento do sinal (UTS) de fotodetetores 
de posição contínuos, conm o intuito de determinar o deslocamento de uma 
superficie sem o contato mecânico, ou seja, por princípios optoeletrônicos. 
Outra contribuição a ser alcançada com esse trabalho, será o estudo 
dos erros de cada bloco eletrônico constituinte da UTS. Esse estudo tem por 
objetivo conhecer: o desempenho da UTS, os blocos com maior contribuição na 
cadeia de erros e por último, levantar as condições, operacionais e 
metrológica da UTS. e 
A UTS. devera: _captar sinais luminosos de baixa intensidade, 
amplificar o _sinal em corrente do fotodetetor, converte-lo em tensão e 
fornecer as informações relativas ao deslocamento do ponto luminoso sobre o 
fotodetetor, com erro maximo da ordem da dezena de micrometros, erro esse 
apenas da UTS, desconsiderando o erro do fotodetetor e demais módulos que 
compõem o sistema. - 
No capitulo 2 é escolhida uma aplicação para que seja possível 
levantar os requisitos funcionais, necessários ã especificação da UTS e do 
fotodetetor. O capítulo 3 abordará, de forma detalhada, os fotodetetores de 
posição contínuos, visando uma melhor compreensão de seus parâmetros, 
aspectos funcionais, fontes de erro e as características elétricas que 
completarão os requisitos necessários ã especificaçao da UTS. O capítulo 4 é 
destinado ao projeto da unidade de tratamento do sinal, e no capítulo 5 sera 
executado o planejamento do ensaio, necessário ã determinação e conhecimento 
das características metrológicas da UTS. Os resultados e analise dos dados 
obtidos no ensaio é apresentado no capitulo 6.
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2 - ANÁLISE FUNCIONAL DA UNIDADE DE TRATAMENTO DO SINAL 
2. 1 - INTRODUÇÃO
_ 
Existem vários SM que envolvem ou necessitam dadeterminação da 
posição~de~um»ponto~1uminosov~No capítulo anterior,mforam abordados de~forma~ 
sucinta dois SM, 'cuja única semelhança reside na forma. de determinar a 
posição de um ponto luminoso, e mesmo neste caso o SER necessita de dois 
eixos cartesianos e a potência luminosa incidente é elevada, enquanto que o 
medidor de deslocamentos necessita de apenas um eixo cartesiano e a potência 
luminosa é reduzida. _ “ 
A fim de obter as condições de contorno, que tornam possivel a 
completa especificação do transdutor optoeletrônico de determinação da 
posição do ponto luminoso, é necessário fixar uma aplicação. A escolhida foi 
o medidor de deslocamentos, pelo fato de possuir requisitos mais críticos 
devido à baixa potência luminosa do ponto, conseqüência direta da reflexão 
difusa sobre a superficie do objeto em estudo. 
A seguir, será dada uma visão geral do medidor de deslocamentos, bem 
como dos módulos que o compõem, sendo que a maior ênfase e importância será 
dada aos módulos que tratam do fotodetetor, amplificador, filtro, soma e 
diferença dos sinais. Isso porque, estes fazem parte do objetivo principal 
deste trabalho.
7 
2.2 - VISÃO GERAL DO HEDIDOR DE DESLOCAMENTOS
` W
. 
Esse sistema de medição se destina a medição de deslocamentos ou 
variação da distância de uma dada superfície em relação ao medidor. 
Dentre os vários princípios existentes/4,13,14/, sera abordado o 
sistema que utiliza o princípio da triangulação, conforme mostra a figura 3. 
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FIGURA 3 - Triangulação Óptica. 
` Os medidores de deslocamentos que operam por esse princípio, 
baseiam-se na incidência de um feixe de luz sobre a superfície do objeto, com 
isso consegue-se formar um ponto que reflete luz de maneira difusa. Através 
de uma lente, é possivel conjugar a imagem puntual sobre a superfície de um 
plano. Quando houver um deslocamento da superficie ido objeto e, 
consequentemente, do ponto luminoso sob sua superfície, a imagem puntual 
conjugada sobre o plano terá um deslocamento proporcional ao do ponto sobre a 
superfície do objeto. Colocando-se um fotodetetor de posição no plano onde é 
conjugada a imagem do ponto, figura 3, e através da magnificação da lente, 
determina-se o deslocamento real do objeto, conforme exposto na figura 4.
` 
,
8 
Após a aquisição e transformação do sinal luminoso em sinal 
elétrico, realizado pelo fotodetetor, esse sinal em corrente é amplificado,
W 
convertido em tensão e tratado por uma eletrônica apropriada, visando 
melhorar a relação sinal-ruído e eliminar/atenuar pertubações indesejáveis, 
provenientes principalmente da fonte luminosa. 
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FIGURA 4 - Relação objeto imagem na triangulação Óptica 
A figura 5 mostra o esquema detalhado do medidor de 
deslocamentos, subdividido em módulos. “
z 
2.2.1 - MÓDULO FONTE LUMINOSA 
Na execução prática dos' experimentos foi utilizado como fonte 
luminosa um laser de HeNe de 632,8 nm, diâmetro do feixe 1,08 mm (1/e2L 
polarizado, divergência de 0,4 mrad, potência de 3 mw,V fabricado pela 
Optoeletrônica/15,16/.
9 
No› entanto, ' vários tipos de fontes luminosas podem ser 
utilizadas/1/, como é o caso do laser semicondutor/17,18,19/ que devido ao 
uz 
progresso tecnológico desses dispositivos, aliado a suas caracteristicas 
técnicas, vem substituindo os lasers HeNe em muitas aplicações/4/. 
A seguir, serão abordados os principais requisitos da fonte 
luminosa, que influenciam diretamente nas características do ponto luminoso 
sobre a superfície do objeto; bem como as possiveis fontes de erros advindas 
da utilização do laser HeNe como fonte luminosa/20/. É importante frisar que 
a utilização ~do vlaser HeNe*zse deve~~a» uma. escolha~ dentneaias fontes 
disponiveis. A melhor opção técnica seria pelo laser semicondutor/11, 13/. 
Os principais requisitos da fonte luminosa são: 
a) Alta potência luminosa:
_ 
Pelo fato da luz retornar difusa da superficie dos objetos, nos 
quais o medidor de deslocamentos é aplicado, somente uma pequena parcela da 
potência luminosa incidente sobre a peça é focalizada sobre o fotodetetor. 
Verificou-se que‹ a potência da luz que retorna sobre o fotodetetor, no 
protótipo no qual foram feitos os testes, varia de 0,003 a 0,9% da potência 
incidente sobre a superficie do fotodetetor, utilizando-se uma superfície de 
aço alisada e com o laser incidindo perpendicularmente a superfície, sendo 
que essas potências percentuais foram obtidas fazendo o nbdulo transdutor 
(lente e fotodetetor) variar de um angulo próximo a 0° em relação a normal 
até próximo a 90°. Obtendo, dessa forma, a máxima e a mínima potência 
incidente sobre o fotodetetor, respectivamente. Quanto mais baixa for essa 
potência, pior será a relação sinal ruído obtida no conjunto fotodetetor e 
UTS. 
0 laser HeNe, devido a emissão estimulada, apresenta elevados níveis 
de densidade de potência. Tipicamente, a densidade de potência desse laser 
varia de poucos mw/mmz à centena de mw/mmz/21/.
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b) Diâmetro do feixe constante: _ 
Ú. 
0 diametro do feixe deve ser mantido estável sobre a superficie do 
objeto e constante ao longo da faixa de operação do sistema. Variações do 
diâmetro, nesses dois casos, serão transportados para a -superfície do 
fotodetetor, que devido a não homogeneidade dessa superfície, acarretará 
variações da sensibilidade. ' 
um plano 
O laser HeNe apresenta o diâmetro do feixe relativamente estável em 
fixo. Porémyzdevido à divergência do feixe/22/¡ figura 6,-Ó'diãmetrof 
aumenta à medida que se afasta da fonte laser, equações 1 e 2, onde ro é o 
diâmetro mínimo no centro do ressoador confocal/20,23/, L é'o comprimento do 
ressoador, A é o comprimento de onda do laser e z é a distância na qual se 
quer calcular o diâmetro r(z), sendo_ medido a 1/ea do valor máximo da 
irradiância/16,24/. ' . 
z¬°=(L ‹›À/2‹›n)”2 (1) 
I`(z) = Po 1 + 
torno de 
operação. 
V 
1/2 
A ° g ‹z› 
Tt ° l"o 
Como a faixa de operação máxima do medidor de deslocamentos está em 
10 mm; pode-se desprezar a variação do diâmetro ao longo da faixa de
12 
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c) Estabilidade espacial: 
Qualquer variação da posição espacial do ponto luminoso, sobre a 
superfície do objeto, será interpretada pelo fotodetetor como deslocamento da 
superficie, sendo a magnitude do erro proporcional a variação da posição 
espac ial do ponto .
A 
No caso do laser HeNe, há. duas componentes muito importantes que 
afetam a estabilidade espacial do ponto luminoso/6,25/, que são a variação 
paralela (VP) e a variação angular '(VA)/20/. Ambas são esquematizadas na 
figura 7. 
' Devido às influências da VA aumentarem à. medida que se afasta da 
fonte laser e a VP ser constante,_,recomenda-se trabalhar o mais próximo 
poss ível da fonte .
13 
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FIGURA 7 - Instabilidade espacial do laser HeNe 
d) Estabilidade da potência: 
A captação da posição do ponto' luminoso, com fotodetetores de 
posição contínuos, é feita a partir da potência luminosa incidente sobre o 
fotodetetor, o que torna necessário uma elevada estabilidade da potência, a 
fim de amenizar essas influências/26,27/.
" 
.O laser apresenta muita instabilidade na potência, oriunda 
principalmente, das causas de natureza mecânica, física, térmica e 
elétrica/6,20,26/. Por ser esse um problema dos mais graves para a maioria 
das aplicações que envolvam o laser HeNe, é comum a utilização da 
normalização dos sinais obtidos do fotodetetor como forma de amenizar essas 
influências/36,46,33/. Nos próximos capitulos será abordado de forma nais 
detalhada o processo de normalização, a partir de um detalhamento do 
funcionamento do fotodetetor e consequentemente da especificação da UTS. 
Dentro do escopo deste trabalho, não se tem por objetivo estudar os 
tipos e procedência das instabilidades de potência/28,29,30/, e sim, a partir 
da premissa de que esse fator existe e é relevante, projetar, implementar e 
testar um circuito que, além dos objetivos já expostos, cancele efou amenize 
ao máximo essas influências. _
14 
2.2.2 - MÓDULO TRANSDUTOR: 
É composto pela lente e pelo fotodetetor. Sendo objetivo da lente 
conjugar a imagem do ponto luminoso, presente na superficie do objeto, sob a 
área ativa do fotodetetor (figura 3). Por sua vez, o fotodetetor deve 
converter' o deslocamento do -ponto luminoso, sob sua superficie, em sinal 
elétrico correspondente a esse deslocamento. 
. O medidor de deslocamentos exige a informação de apenas um eixo 
cartesiano, ao contrário do SER que necessita de dois eisos. Determinar a 
posição de um ponto luminoso em um único eixo pode ser executado por 
fotodetetores de posição contínuos/31,32,33/ e pelos CCD (charge couple 
device) array/34,35/. Porém, por motivos de disponibilidade, adotou-se os 
fotodetetores de posição contínuos como sensor. Esses dispositivos serão 
estudados em um capítulo a parte, cujo objetivo é conhecê-los em detalhes, de 
tal forma. que permita, a partir de seu modelo, projetar um amplificador 
otimizado com relação ao modelo e aos níveis dei potência luminosa 
incidente/36/. 
2.2.3 - MÓDULO UNIDADE DE TRATAHNTO 0 SINAL (UTS): 
Esse módulo é responsável pela amplificação do sinal elétrico 
fornecido pelo fotodetetor, conversão doi sinal. de corrente em tensão, 
atenuação dos niveis de ruido superpostos ao sinal e a preparação destes para 
a normalização, que consiste de um circuito de soma e outro de diferença. 
Normalmente, os amplificadores de transimpedância, conversores de 
corrente/tensão, junto com o fotodetetor e a fonte luminosa, são os elementos 
mais críticos na cadeia de erros do sistema apresentado na figura 5. Essa 
situação é agravada. ainda. mais pelo fato da potência luminosa ser muito 
baixa, o que gerará uma fotocorrente tao pequena quanto uma dezena de 
nanoampéres, forçando um ganho muito elevado na etapa amplificadora,
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acarretando uma maior sensibilidade do circuito as influências externas, bem 
como um aumento do ruído devido ao grande valor da resistência necessaria ao 
ganho/37,38/. Contudo, enquanto o ruido cresce na proporção da raiz quadrada 
do valor da. resistência, o ganho é diretamente proporcional ao valor da 
mesma, o que de certa forma é uma vantagem/37/. 
Os filtros se destinam a atenuar, ao maximo possível, as tensões de 
ruído. O fato das informações serem na forma de potência luminosa e a faixa 
dinamica ir do sinal DC até 1200Hz, requer um filtro passa baixa de faixa 
plana (Butterworth)/39/Íiff
' 
`0 circuito de soma.e.o de diferença fazem parte da preparação do 
sinal para. a normalização. A 'diferença. dos sinais provenientes dos dois 
eletrodos fornece_a posição do ponto luminoso sobre o fotodetetor. Ja a soma 
dos mesmos sinais fornece a potência do ponto luminoso. Como a variação da 
potência, do ponto luminoso influencia. de forma igual pos dois sinais, ê 
possivel cancelar essas influências com a razão dos sinais de diferença pela 
soma. Esse processo é conhecido por normalização e será visto de forma mais 
detalhada no próximo capitulo.
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2.2.4 - MÓDULO NORHALIZAÇÃO E PROCÉSSAMENTO: 
Tem por objetivo o controle da aquisição dos dados e o processamento 
dos mesmos, A aquisição consiste na captura dos dois sinais, simultaneamente, 
através dos "sample & hold" (S/H), evitando com isso as influências da 
variação de potência da fonte luminosa, multiplexação dos sinais dos S/H e a 
digitalização destes pelo conversor analógico/digital (CAD). Todo esse 
processo é controlado por um microcomputador PC-xt, compatível com o IBM PC. 
O mesmo que em seguida ira dividir, por software, o sinal correspondente a 
diferença pelo sinal correspondente a soma, efetivando dessa forma a 
normalização do sinal, Outros calculos e funções também são atribuídos ao
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microcomputador como: cálculos adicionais de 
T compensação de erros 
sistemáticos e médias para atenuar a dispersão da medição (DM). assim como o
W 
cálculo do deslocamento da superficie em estudo, que, simplificadamente, 
consiste na diferença das posições atual e anterior. O microcomputador também 
irá controlar a quantidade/qualidade das informações disponiveis ao usuário 
através do vídeo e da impressora. 
2.2L5 - MÓDULO INDICADOR/REGISTRADOR: 
Tem por função apresentar ao usuário o resultado da medição através 
do vídeo e/ou da geração de relatórios pré-programados, para análise e/ou 
arquivo dos resultados dos ensaios. 
2;.2.s - FUNÇÁU IDEAL DEs1-:J-Amz _ ' _ 
Tendo por base a figura 5 e a explanação funcional de cada módulo, 
abordar-se-a à seguir a função segundo a qual é possivel determinar o 
deslocamento/posição da superfície, em função dos sinais gerados na saída do 
módulo unidade de tratamento de sinal. Antes porém, será. apresentado um 
resumo que aborda cada bloco do módulo transdutor e UTS como "caixa-preta", 
ou seja, será relacionado apenas os sinais de entrada e os respectivos sinais 
obtidos na saída de cada bloco, bem como a função de transferência (FT) de 
cada bloco. 
.Fotodetetorz 
-entrada: PL (potência luminosa);
u 
-saida: I×1, I×2; 
-FT: Ixi a, f(PL, sensibilidade do *fotodetetor, posiçãoi do ponto 
luminoso sobre o fotodetetor).
Amplificador Transímpedàncía: 
-entrada: I×1, Ixz; 
-szúdaz v§z1, všzz; 
-Frz všz = K1 1×1; 
V›'‹2 = K1 I×2. 
Filtros: 
1 1 ' 
Z -entrada: V×1, V×2; 
-saída: V×1,mV×2;h"~ 
-Frz v×1 = Kz viu; 
v×z = Kz všzz. 
Soma: 
-entrada: V×1, V×2; 
-saída: VS; 
-FT: VS =-K3 (V×1 + V×2). 
Diferença: 
-entrada: V×1, V×2; ~ 
- -saída: VD; 
-FT:VD = K4 (V×1 - Vxz)- 
Função ideal desejada: 
-entrada: VS, VD; 
-saídaí X; 
-FT X = K VD/VS.
_ 
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As constantes K1, K2, ... , K4 referem-se ao ganho inerente de cada 
bloco. Enquanto que a constante K é obtida através do processo de calibração 
u. 
do sistema como um todo, como será visto nos capitulos 4 e 8. Esta constante 
transforma o sinal adimensional da posição normalizada, VD/VS, em um sinal 
com as dimensoes de comprimento tais como mm ou pm, conforme conveniência 
técnica. .
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3 - FOTODETETORES DE POSIÇÃO CONTÍNUOS 
3{1 INTRODUÇÃO: ' 
Os fotodetetores são dispositivos destinados a conversão da energia 
1uminosa;em energiame1étrica,osendo‹basicamente divididos em fotodetetores de 
intensidade e de posição, e estes subdivididos de acordo com aplicações 
tipicas /40/_ 
Como o objetivo deste trabalho é a detecção da posição de um ponto 
luminoso, a abordagem dada será restrita aos fotodetetores de posição, e 
destes os contínuos são os recomendados para o tipo de aplicação em 
questão/36,41/. 
Devido à necessidade de indicação da~ posição em apenas um eixo 
cartesiano, a presente abordagem estará voltada aos fotodetetores de posição 
contínuos uniaxiais, contudo, essa abordagem também é válida para os 
biaxiais, já que o funcionamento do dispositivo é idêntico nos dois eixos. 
Os sensores de posição contínuos são `1argamente empregados nos 
instrumentos de medição de deslocamentos, vibrações, contornos, ângulos e 
dimensões, que operam por principios optoeletrônicos /33,42/. 
3.2 ANÁLISE OPERACIQNAL 'Do 1=o1'oDET¡-:Ton DE.PosIÇÃo coNTINUoz 
Os fotodetetores de posição contínuos são capazes de fornecer, além 
da posição, a potência luminosa do feixe de luz incidente sobre a área ativa 
do dispositivo.
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Essas informações são obtidas através de dois eletrodos posicionados 
diametralmente opostos sobre o eixo cartesiano. Há um terceiro eletrodo, 
central, de referência/33/.
V 
Com a incidência dos fótons surgirá. uma fotocorrente, que será. 
proporcional à. potência luminosa incidente. Porém, a intensidade da 
fotocorrente será dividida entre os dois eletrodos diametralmente opostos. 
Sendo maior naquele onde o feixe estiver mais próximo, e à medida que se 
aproxima de um eletrodo ocorre um acréscimo na intensidade de corrente desse 
eletrodo na mesma proporção em que a intensidade'de corrente no outro 
diminui. Devido a proporção linear com que as correntes 'nos dois eletrodos 
variam, à medida que o ponto luminoso se desloca de um eletrodo para outro, 
conclui-se que a diferença das correntes é proporcional à posição do ponto 
luminoso sobre o fotodetetor, e a somatória delas seja proporcional a 
potência do ponto luminoso. A, figura 8 mostraa função de transferência 
típica de um fotodetetor de posição continuo/33/. - , 1 
" Sendo a função de transferência dada pela diferença de corrente dos 
dois eletrodos, o dispositivo fica muito dependente da estabilidade da 
potência, que em caso de variação, induz a variações de posição do feixe. 
Contudo, é possível através da normalização dos sinais, minimizar essa 
influência. O sinal normalizado corresponde a razão da diferença das 
correntes pela soma, obtidas nos eletrodos de cada eixo, como pode sermvisto 
na figura 9. _ 
3.3 CIRCUITO EQUIVALENTE D0 FOTODETETOR: ` 
' O circuito equivalente do fotodetetor, mostrado na figura 9, é 
fundamentalmente o de um gerador de corrente e pode ser modelado conforme 
mostra a figura 10. A corrente I é a somatória de três parcelas de corrente:
corrente de sinal ou fotocorrente (equação 5), corrente de escuro (no modo 
fotocondutívo) e corrente de ruído /50/. 
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A corrente total produzida num fotodetetor é diretamente dependente 
e da sensibilidade do dispositivo ao comprimento de onda da potência luminosa 
desejado (equação 5)/41/.
“ 
++i 
FIGURA 10 - Circuito equivalente do fotodetetor. 
I = Sb ° PL (5) 
Onde: 
I = fotocorrente gerada [A]; 
Sb = sensibilidade ao comprimento de onda 
_ 
incidente [A/V1; 
PL = potência luminosa incidente [W], 
A resistência de junção (Rj) é a resistência equivalente da barreira 
de junção, sendo fortemente dependente da área ativa do dispositivo, da 
temperatura e do modo de operação/50/, conforme será visto no próximo tópico.
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No modo fotovoltáico Rj afeta a performance do fotodetetor quanto a largura 
de faixa, linearidade e o ruido/24/. Esta resistência, tipicamente, varia de 
dezenas de MQ para o modo fotovoltáico a milhares de MQ no modo 
fotocondutivo/33/. No caso do fotodetetor utilizado no presente trabalho, LSC 
3OD, o valor tipico de Rj é 10 MQ/59/.V 
' A resistência série (Rs) se deve a resistência do corpo do cristal 
de silício do diodo fotodetetor mais os contatos ohmicos dos terminais/51/. 
No modo fotovoltaico, Rs limita a máxima corrente de saída e em conjunto com 
a capacitância de Junção; limita a frequência de trabalho do dispositivo, 
tanto. no modo fotovoltaico como no fotocondutivo/50/f‹ Tipicamente; estar”- 
resistência é da ordem de kfl, sendo que para o caso do LSC 3OD é de 2 kfl/59/_' 
A capacitãncia da junção (Cj) é representada pela região de 
depleção/43/. Devido à grande área transversal- desta região nos 
fotodetetores, os valores são substancialmente maiores' do que nos diodos 
comuns (da ordem de pF). Valores máximos de Cj são obtidos com o fotodetetor 
no modo fotovoltáico e uma redução apreciável pode ser obtida no modo 
fotocondutivo. No caso do fotodetetor LSC 3OD, o valor típico da Cj 
utilizando o dispositivo no modo fotovoltáico, é de 14,7 nF/59/. 
3:4 PRINCIPAIS PARÂMETROS E FONTES DE ERRO: 
3. 4. 1 
' Mono DE oPERAcÃoz
V 
Os fotodetetores podem operar em dois modos: modo fotocondutivo e 
fotovoltáico. A opção por um desses deve ser fundamentada nos requisitos da 
utilização. e nas vantagens e idesvantagens conferidas a cada modo de 
operação/36,31/.
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O modo fotovoltáico se caracteriza por não possuir polarização 
externa, como mostra a figura 11. É utilizado em instrumentos que requeiram 
. “_ 
baixo ruído e baixa freqüência /45/. Uma das conseqüências da ausência de 
polarização é a corrente de escuro desprezavel, a redução da faixa dinâmica e 
H.\¶¡ 
V
. 
da linearidade. 
FIGURA 11 - Fotodetetor no modo fotovoltáico. 
. 
O modo fotocondutivo é caracterizado pela presença de polarização 
externa, como pode ser visto na figura 12. A polarização externa eleva a 
corrente de escuro, prejudicando a operação do dispositivo em aplicações que 
requeiram captura de sinais de baixa potência. Porém, a polarização externa 
acarreta uma redução da Cj, possibilitando o trabalho do dispositivo em altas 
freqüências (megahertz)/51/. A faixa dinâmica e a linearidade é superior à 
apresentada no modo fotovoltáico. Como exemplo de redução de Cj cita-se o 
fotodetetor SC 10D, que operando no modo fotovoltáico tem capacitãncia de 
1200 pF e no modo. fotocondutivo, para Vcc =. 10V, tem capacitãncia de 
260pF /53/. 
AOS catálogos .geralmente trazem informações sobre qual o modo de 
operação ê o mais recomendado para o componente. Quando for possível operar 
nos dois modos, fica a critério do usuário escolher com base nos requisitos 
de projeto o modo de operação desejado.
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Figura 12 - Fotodetetor no modo fotocondutivo 
3.4.2 CORRENTE DE ESCURO: 
A fotocorrente e a corrente termicamente gerada, denominadas de 
corrente de portadores minoritários, são favorecidas pelo campo elétrico da 
região de depleção. Contudo, a polarização reversa aumenta ainda mais a 
velocidade desses portadores, e na ausência completa de luz, haverá somente a 
corrente termicamente gerada (agitação molecular). Essa corrente é denominada 
corrente de escuro (dark current), sendo forte restrição em sistemas que 
operam com baixa potência luminosa. No modo fotovoltáico, por não haver 
polarização externa, a corrente de escuro é desprezável, o que não ocorre no 
modo fotocondutivo, motivo pelo qual, nas aplicações com baixa potência 
luminosa, recomenda-se a operação no modo fotovoltáico/31,40/. 
3.4.3 LINEARIDADE DA RESPOSTA: 
Como pode ser visto na figura 8, a resposta teórica do dispositivo é 
linear em praticamente toda a faixa de trabalho. Porém, na prática esses 
dispositivos apresentam erros sistemáticos de linearidade tais como: falta de 
homogeneidade da resistência de substrato, variação da sensibilidade e 
eletrodos mal fixados /54/.
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Em aplicações que utilizam a região central do fotodetetor, faixa 
que apresenta melhor linearidade, a correção dos erros sistemáticos pode ser 
feita somente pelo coeficiente angular/6,20/, dependendo da especificação 
metrológica solicitada pela análise de requisitos do sistema. Aplicações com 
elevados requisitos metrológicos e/ou que envolvam todo ou grande parte da 
área ativa, requerem funções não lineares para correção dos erros 
sistemáticos. Sendo que, quanto mais pontos forem' levantados em toda a 
superfície, e principalmente na periferia do dispositivo, mais representativa 
é a função obtida. A literatura trata desse aspecto com bastante ênfase e 
profundidade/6,54/. 
A temperatura ambiente durante a calibração é critica. Caso exista 
diferença desta com a temperatura de trabalho do dispositivo, haverá um erro 
sistemático proporcional a essa diferença, devido principalmente à influência 
da temperatura sobre a sensibilidade e'a resistência do substrato. A falta de 
homogeneidade da superfície do fotodetetor resulta em erros de linearidade. 
Portanto, são necessários cuidados auxiliares para reduzir esse efeito. O 
aumento do diâmetro do feixe incidente é o mais conhecido pela exequibilidade 
e eficiência. Um valor tipico de diâmetro de feixes de laser HeNe é de 0,6mm, 
e deve ser ampliado para 3 a 5mm para compensar a falta de homogeneidade 
através da integração /6,55/. 
A inclinação do feixe luminoso, em relação ao plano da superficie 
ativa do fotodetetor, também _pode acarretar erros sistemáticos de 
linearidade. Esses erros se devem a: deformação do feixe incidente, alteração 
do centróide do mesmo (refração provocada pelo vidro que protege a superfície 
ativa) e também ao fato do feixe refletir várias vezes entre ‹> vidro de 
proteção e a superficie ativa /54/.
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3.4.4 RUÍDO: . 
O ruído produzido pelo fotodetetor é o principal fator limitante da 
resolução do dispositivo. Logo, é necessário determinar as parcelas 
envolvidas, faixa de freqüência em que são preponderantes e os fatores que 
afetam o ruído, de tal forma que permita a sua utilização adequadamente. Além 
do mais, o fotodetetor em conjunto com a fonte de luz são fornecedores de 
dados brutos, interferindo de forma significativa na cadeia de erros /56/. 
Devido a posição do ponto luminoso ser dada pela diferençaç de 
corrente, é possivel trabalhar na faixa central do dispositivo com menor 
erro, já que o 'ruido é dividido de forma proporcional entre, os Vdois 
eletrodos. - A
' 
No modo de operação fotovoltáico, a corrente de escurof cai 
drasticamente, já que não há polarização externa. Nesse modo de operação, a 
fonte de ruído predominante é o ruído térmico /48/. O ruido térmico se refere 
a flutuações na- tensão em torno de elementos dissipativos, “como os 
resistores, devido a portadores de carga gerados termicamente /44,47Z;I_‹ 
_, ., :K 5, 
O ruído térmico, dado pela fórmula 6, mostra que à medida que Rj 
cresce, o ruído térmico diminui /44,47/. _^'*v~g 
O ruído típico de um fotodetetor é composto principalmente por duas 
parcelas: o ruido de disparo (shot noise) e o ruido térmico (johnson noise). 
Dependendo da forma de operação do fotodetetor, haverá a predominância de uma 
das parcelas. 
z_ 4‹›1<‹›T‹›B , IT- RJ 
(6)
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Onde: 
IT = corrente de ruído térmico IA, rmsl; 
~. 
-K = constante de Boltzmann [1,37×10_23J/K1; 
T = temperatura absoluta [K]; 
B = largura de faixa [Hz]; 
Rj = resistência de junção [Q]. 
O modo de operação fotocondutivo, por ter polarização externa, induz 
a um aumento significativo da corrente de escuro, tornando o ruído de.disparo 
predominante sobre o ruido térmico /47,48/. O ruído de disparo é dado pela 
fórmula 7 como segue /44/:' 
1s= (2‹›q‹›1d‹›B)”2 (7) 
Onde: 
Is›= corrente de ruido de disparo [A, rms]; 
q = carga do elétron [1,6x10_19C]; 
Id = corrente de escuro [A]; 
B = largura de faixa [Hz]. 
Sendo o ruído um processo aleatório, pode-se assumir que cada 
componente é estatisticamente independente um do outro, logo o ruído total é 
obtido pela raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente /44/.
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A corrente gerada pelas varias formas de ruído irá limitar a 
detecção da fotocorrente. Qualquer nível de sinal superior ao do ruido, em 
tese, pode ser reconhecido. Contudo, os custos advindos das dificuldades 
técnicas geralmente- inviabilizam a detecção do sinal em uma relação 
sinal-ruído (S/N) deteriorada. Há circuitos comerciais, alimentados por 
baterias, que detectam níveis tão_bai×os quanto 2,5x10 
14 watts/33/. 
Os fotodetetores são diferenciados, quanto ao ruído, pela figura de 
mérito NEP - "Noise Equivalent Power" - Potência Equivalente de Ruído. NEP 
representa uma relação sinal ruído igual a 1, ou seja, expressa a mínima 
potência .luminosa necessária para gerar uma corrente de sinal igual a 
corrente de ruído. Quanto mais baixo o valor do NEP, menor será o limite de 
detecção. 
3.4.5 SENSIBILIDADE: 
' 
A 
A sensibilidade do fotodetetor, também denominada de responsividade, 
é expressa como a razão entre a fotocorrente gerada em ampéres e a potência 
luminosa que a gerou em watts, [A/W] /45/. A sensibilidade do fotodetetor de 
posição de silício, na faixa de 300 a 1100 nm, é função do comprimento de 
onda da radiação luminosa incidente como pode ser visto na figura 13. 
A ampla faixa de resposta espectral do silício implica em cuidados 
na escolha do emissor de luz. Dependendo da aplicação, potência e comprimento 
de onda da luz escolhida, deve-se utilizar um filtro óptico passa baixa para 
eliminar as interferências devido aos comprimentos de onda indesejáveis.
30~ 
3.4.6 EFEITOS DA TEHERATURA: A 
Por ser um semicondutor, os fotodetetores são bastante sensíveis as 
variações da. temperatura. ambiente, sendo a sensibilidade e a corrente de 
escuro/24,44/ as caracteristicas mais afetadas. 
A sensibilidade é fortemente influenciada pela temperatura, 
principalmente devido a dependência térmica da resistência de Junção /54/. A 
figura '14 mostra ‹> comportamento da. sensibilidade dos fotodetetores em 
função da temperatura e do comprimento de onda da fonte de luz /53/. Nota-se 
que de 600 a 700 nm as influências devido a variação de temperatura são 
menores, o que favorece a utilização desses dispositivos com laser HeNe, cujo 
comprimento de onda é de 632,8 nm. Tomando-se 22°C como a temperatura de 
referência, a sensibilidade aumenta para comprimentos de onda maiores, 
enquanto que nos comprimentos de› onda menores haverá redução da 
sensibilidade. Quando a temperatura for inferior à de referência haverá uma 
inversão, ou seja, diminui a sensibilidade para comprimentos de onda maiores, 
enquanto que nos menores haverá redução da sensibilidade. 
Os fotodetetores são otimizados para serem utilizados em uma pequena 
faixa de comprimento de onda, o que não impede de serem utilizados em outras 
faixas dentro do espectro de resposta. Porém, os resultados não serão tão 
bons quanto aqueles conseguidos na operação de sua faixa ótima, como é a 
faixa de 600 a 700 nm, no presente exemplo (figura 14). No caso do LSC 3OD, a 
faixa Ótima é de 750 a 950 nm/53/. 
A deterioração da relação sinal~ruido (S/N), causada pela corrente 
de escuro, toma importância. conr o^ aumento ,da temperatura, principalmente 
quando o sinal luminoso é de baixa potência. Entre as medidas corretivas para 
esse problema cita-se: opção por um fotodetetor que opere no modo 
fotovoltáíco, refrigeração do dispositivo, fixação da faixa de temperatura de 
trabalho em conjunto com os erros permissíveis e a modulação do sinal 
luminoso /54/.
`
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4 - PROJETO DA UNIDADE DE TRATAHNTO DO SINAL 
4.1 - INTRODUÇÃO: 
ApÓs'a~exp1anação do princípio de operação dos fotodetetores de posição 
contínuos e dos requisitos funcionais da aplicação afiotadarcomora1vo;¬sera~~m 
abordado neste capitulo o projeto da UTS. Além da própria UTS, também sera 
abordado o fotodetetor que no modelamento e analise do comportamento da UTS 
tem significativa importância. .~ 
4.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA UTS: 
-Apesar do fotodetetor fazer parte do módulo transdutor, este será 
incluído nf' " 1 b na co iguraçao g o al da UTS, como é mostrado na figura 15 visando 
especificar os requisitos da UTS. 
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FIGURA 15 - Diagrama de blocos do módulo transdutor e UTS 
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A especificação do fotodetetor inicialmente se prende à aplicação, que 
no caso do medidor de deslocamento, requer um fotodetetor uniaxial, cujo 
comprimento da area ativa deve ser de 10 mm, para uma magnificação do sistema 
óptico de 1 e faixa de operação de 10 mm.
` 
A potência luminosa incidente sobre o fotodetetor ê função da potência 
do laser, qualidade da superfície cujo deslocamento será analisado, ângulo 
formado entre a normal a superficie e <› eixo óptico da lente (a); _e o 
afastamento entre a' superfície e a lente (X). Esses parametros estão 
explicitados na figura 16. 
Pmâmàmomms 
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FIGURA 18 - Principais parâmetros que afetam a potência 
luminosa incidente no fotodetetor 
A potência do laser deve ser a maior possível, até o limite da saturação 
do fotodetetor, que no caso do fotodetetor LSC 3OD/57/ é de 0,5 mw/mma. Na 
presente aplicação foi utilizado um laser de HeNe de 3- mw. A potência 
luminosa incidente sobre o fotodetetor foi levantada, simulando as condições
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normais de operação, conforme é 'apresentado na- figura 16. Sendo que, a 
superficie utilizada foi a de aço alisado, por ser.um tipo de superficie 
bastante comum no setor metal-mecânico, onde existe uma elevada, gama de 
aplicações para os medidores de deslocamentos optoeletrônicos. Nessas 
condições de montagem e com um deslocamento de 10 mm, 5 mm para cada lado da 
posição inicial da superficie, a potência luminosa incidente no plano do 
fotodetetor foi de 100nW a 26pW. 
A faixa dinâmica foi fixada em função da aplicação desejada, sendo que a 
maioria~ das _aplicações_ requerem operação::estática;_ou_ quase ›estatíca. No 
entanto, uma aplicação bastante interessante são os ensaios de vibração em 
equipamentos/58/, em virtude de qualquer sistema de medição com contato 
interferir nos ensaios. Essa aplicação foi escolhida como limitante da faixa 
dinâmica da UTS. A frequência maxima necessária é de 1kHz/58/. No entanto, 
optou-se por uma margem de segurança de 20%, fixando a frequência de corte a 
-3dB em 1,2kHz. . 
A normalização dos sinais não será executada na UTS visando permitir a 
sua utilização diretamente acoplada a uma etapa de digitalização ou utilizar 
divisores analógicos. A utilização de divisores analógicos requer amplitudes 
e faixas de excursão do sinal de acordo com as caracteristicas do divisor. 
Com o intuito /de generalizar a UTS tanto para aplicações com divisores 
analógicos como conversores analógico/digitais, sera configurado os sinais de 
saida da UTS, de tal forma que possa ser acoplado diretamente a um divisor 
analógico ou a um conversor analógico/digital. Dessa forma, foi especificado 
o divisor analógico AD 533 da Analog Devices/56/, com o intuito de poder 
fechar a análise de requisitos da UTS. Esse tema será abordado com mais 
detalhes quando do projeto dos blocos de soma e diferença. 
As considerações feitas acima já. são suficientes para iniciar 0 
detalhamento do projeto dos blocos da UTS, bem como a especificação- do 
fotodetetor. -
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4.3 - ESPECIFICAÇÃO DO FOTODETETOR: 
O fotodetetor de posição contínuo utilizado foi o LSC 30D/59/, mostrado 
na figura 17. Esse fotodetetor possui 30mm de comprimento de área ativa, 
superior aos 10 mm levantado como requisito/60/. 
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FIGURA 17 - Fotodetetor de posição contínuo LSC 30D 
“A partir da equacão 5 e com a sensibilidade do fotodetetor LSC 30D ao 
comprimenho de onda do laser, Sb = 0,35A/W @ A = 632,8 nm/59/, é possivel 
determinar as correntes de saída do fotodetetor. Sendo a potência luminosa 
mínima e a maxima incidente sobre o fotodetetor, 100nW e 26 gw se obtem 35 nA 
e 21 uA, respectivamente. 
4.4 - PROJETO DO BLOCO AMPLIFICADOR TRANSIMPEDÃNCIA: 
No projeto do bloco amplificador sera executada a análise detalhada de 
todo o seu funcionamento, tendo em vista que esse bloco afeta de forma 
significativa o desempenho da UTS. A importância desse bloco, relaciona-se ao
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fato do mesmo ser responsável pelo interfaceamento da UTS com o transdutor, 
' \ 
havendo necessidade de analisar o comportamento dessa interface em função dos 
6. 
modelos de cada um. Outro fator bastante significativo é o fato desse bloco 
possuir um ganho elevado, o que pode elevar o erro relativo do bloco a niveis 
proibitivos, conforme requisitos da aplicação em questão. i 
Com o intuito de analisar o comportamento do bloco, segundo os 
requisitos do mesmo, bem como levantar pontos ,de estrangulamento e 
necessidades de compensação, será executada a análise teórica consoante o 
modeloz¬ideaJ-e¬»não-Widealfà..permitihdol.conheceE:ios _erro§_ existentes na 
utilização de um ou de outro modelo. O estudo da operação não ideal, conforme 
abordagem feita a seguir, conterá a análise do: comportamento estático, 
comportamento quanto a estabilidade - e necessidade de compensação, 
comportamento dinâmico ,- resposta frequêncial e, por último serão 
apresentados os cálculos da contribuição de ruido do bloco. 
O bloco amplificador operacional utilizado no presente trabalho foi o AD 
549L/56/, em virtude desse componente ser otimizado para aplicações de 
conversão de corrente em tensão; apresentando caracteristicas importantes 
para a aplicação em questão tais como: baixa corrente de polarização, baixa 
corrente de ruido e elevado ganho em aberto. 
\/ 
4.4.1 - OPERAÇÃO IDEAL NÃO COMENSAO: _ 
O cálculo da operação ideal consiste em desprezar as não idealidades do 
fotodetetor e do amplificador operacional, de tal modo que fa partir da 
configuração básica apresentada na figura 18, é possivel obter a equação 8, 
que representa a função de transferência ideal não compensada do amplificador 
transimpedãncia.
. 
R F 
i
I -D \_ 
PL*-'z__. FD + '-"L_. A 
_ 
V§__
I 
FIGURA 18 ~ Configuração básica do bloco amplificador 
onde: 
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PL = potência luminosa incidente [W]; 
I 2 fotocorrente gerada [A] 
Vs= tensão de saida do amplificador [V]. 
Vs=-RF°I 
A partir da equação 5 e 8 obtem-se a equação 9. 
Vs= - RF 0 Sb O PL 
i 
(8) 
(9) 
A equação 9 representa uma função linear entre a potência luminosa 
incidente e a tensão de saída, passando pela origem quando não há 
luminosidade sobre o fotodetetor (figura 19). _
vas 
O valor da resistência de realimentação, que também representa o ganho 
do amplificador, é função da. máxima corrente gerada no fotodetetor. e da 
tensão de saida máxima do amplificador (Vs). Fixando a tensão de saída máxima 
em 10 V, em função da alimentação da UTS com baterias de 12 V, e em conjunto 
com a maxima fotocorrente gerada, calcula-se o resistor de realimentação, RF, 
obtendo-se RF= 1,099 MQ, sendo utilizado o valor comercial de 1 MQ. Com o 
valor de RF=1MQ, a mínima corrente gerada pelo fotodetetor_implicará em uma 
tensão de 35 mV na saída do amplificador. Esse valor mínimo será utilizado 
posteriormente para determinar o erno,causado;pe1o¿ruido;¿- 
Vs[V] PL[w]
O 
'-RF°Sb 
FIGURA 19 - Função de transferência da operação ideal 
4.4.2 - OPERAÇÃO NÃo IDEAL; ç 
A operação não ideal consta de uma análise detalhada do comportamento 
estático e dinâmico, tratados de forma independente a-seguir, bem como o 
cálculo da contribuiçao de ruído do bloco amplificador.
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a) COMPORTAMENTO ESTÁTICO: . . 
O projeto e análise do comportamento estático do bloco amplificador é 
«sà 
baseado no modelo para baixas frequências do fotodetetor, figura 20, e do 
amplificador operacional, figura 21. 
v` 
H 
fé 
' ,\/Rs
0 
FIGURA 20 - Modelo do fotodetetor para baixas frequências 
Onde: _ - 
I = fotocorrente [A]; 
Id= corrente de escuro [A]; 
Rj= Resistência de junção [Q]; 
Rs= resistência série [Q]. 
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FIGURA 21 - Modelo do amplificador operacional para baixas frequências
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Onde : 
R1= resistência diferencial; 
I-= corrente de polarização do terminal inversor; 
I+= corrente de polarização do terminal não 
inversor; 
' Vos= tensão de desvio; _ - 
A = Avó = ganho de malha aberta em baixa frequência. 
No modelo do amplificador-operacional, figura 21, a resistência de modo 
comum (Rcm), foi desconsiderada em virtude dessa ser muito maior do que a 
resistência diferencial (R1), e estar em paralelo com esta, devido a entrada 
não inversora estar ligada a terra (GND). ~ 
A corrente de polarização do terminal inversor (I-), foi considerada no 
modelo por ser fator importante quanto a restrição da amplitude do sinal de 
entrada. Ja a corrente I+ não influenciará devido ao terminal não inversor 
estar ligado a terra. 
A tensão de desvio (Vos), da mesma forma que I-, restringe a amplitude 
do sinal de entrada, o que justifica a inclusão no modelo. 
M A resistência de saída do amplificador foi desconsiderada em função do 
valor dessa _resistência, para operacionais bipolares como é o caso, ser 
inferior a 100 Qve a carga ser resistiva e elevada.
' 
Substituindo os modelos do fotodetetor~ e do amplificador operacional 
(figura 20 e 21) na figura 18, obtem-se o circuito completo para o cálculo do 
comportamento estático, figura 22.
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_ FIGURA 22 = Circuito completo do 'bloco amplificador e
_ 
fotodetetor para analise em baixas frequências ` 
Onde: 
. RJ I V 
Ieq = --- (10) 
R _ 
R=R;+Rs ~__ (11) 
A partir do circuito da figura 22 é possível calcular os efeitos da 
fotocorrente gerada no fotodetetor (I), corrente de polarização no terminal 
inversor do amplificador (I-) e da tensão de desvio do amplificador (Voš), de 
forma independente. Esse procedimento será feito utilizando-se o teorema da 
superposição/61/. 
COMPORTAMENTO ESTÁTICO D0 AMPLIFICADOR QUANTO A FOTOCORRENTE (I): 
Tendo por objetivo o cálculo do comportamento_ estático do bloco 
amplificador com relação, a- corrente gerada pelo fotodetetor, através do 
teorema da superposição é feito Vos = O e I- = O (figura 23).
Rr 
N a 
+ . 
- Vk 
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+ 
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FIGURA 23 - Circuito para análise do comportamento do amplificador 
quanto a fotocorrente (I) ¡
“ 
Onde 
O circuito da figura 23 pode ser equacionado conforme mostra a e 
Vs :_ 
Ieq 
Onde: 
RF 
Req = R//RI = (Rj + Rs)//RI (12) 
. 'aB 
1 + a B 
3.=Avo› 
B = Req/(Req +RF) 
quação 
(13) 
(14) 
(15)
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Comparando a equação 13 com a 8, nota-se que a diferença consiste no
\ 
fator localizado dentro dos colchetes, esse fator será denominado fator de 
erro de ganho (Fac). Esse fator tende a unidade quanto mais representativo 
for o modelo, apresentado na figura 23 e equação 13, em relação a operação 
ideal, figura 18 e equação 8. 
Substituindo os valores reais dos componentes (R = R1 + Rs = 10,002×1O6 
Q, R1 = 1013 Q, Rr = 106 Q) nas equações 13 a 15 obtem-se: 
¬FEG-= Avo Req/(Req + RF + Avo Req) = 999,9989×1O_3 (16)- 
Logo: 
_Vi = ›- 999, 99e9×,1o3 (17) Ieq 
Substituindo os valores reais fornecidos acima, na equação 12, nota-se 
que Ieq é praticamente igual a I (diferença de 0,002%). Portanto, para efeito 
de análise pode-se considerar Ieq ë I.
' 
O erro apresentado no cálculo do ganho, a partir da equação 8 em relação 
a equação 13, da operação ideal, é de 0,1$ x 10-3% o que é aceitável, não 
somente pelo baixo valor, mas principalmente por se tratar de um' erro 
sistemático e esses serão compensados por software. 0 baixo erro encontrado 
deixa mostra que a função de transferência ideal é bastante representativa e 
pode ser utilizada na análise do comportamento estático sem comprometer os 
resultados. Esse erro se apresenta somente como variação da sensibilidade, já 
que a passagem pela origem permanece inalterada (figura 24).
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Vs [V]A 
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I[A]
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--RF I 
real -ídea1 
- RF Fac I 
FIGURA 24 - Comparação da função de transferência ideal de I com 
A relação ã operação não ideal 
Uma análise da equação 13, quanto à sensibilidade dessa função de 
transferência em relação aos principaisgparãmetros presentes, aponta para o 
ganho em aberto do amplificador operacional como sendo o parâmetro que mais 
zw 
influência na Fac, e mesmo assim é muito pequena. Uma redução de 20% em Avó 
faz com que o erro do ganho varie somente 20 x HJSZ, podendo ser desprezado. 
Fazendo-se uma redução no valor de RI na mesma proporção, 20%, o erro 
apresentado em relação a equação 17, da operação não ideal, é ainda menor do 
que o obtido pela redução de Avó. 
'
/ 
COMPORTAMENTO ESTATICO DO" AMPLIFICADOR QUANTO ,A CORRENTE DE 
PQLARIZAÇÃO (I-)z 
Através do circuito apresentado na figura 22, nota-se que, para obter a 
função de transferência de I- basta fazer I = ~ I- (equação 18).
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-%Ê- = Rr ° Fac (18) 
O erro apresentado pela corrente de polarização I- representará uma 
flutuação do zero, conforme mostra_a figura 25, no caso especifico em que I = 
O e Vos = 0, que são condições para o cálculo pelo teorema da superposição. 
-“f~9 valor real de I- é calculado em função da corrente-de polarização (IB) 
e da corrente de desvio (los) do amplificador operacional, conforme equações 
19 e 20, do catalogo do amplificador utilizado AD 549L/SB/_ ¿ * ~
' 
a e = RF°FEc°I-'z 
I [Al 0.
) 
- RF I 
FIGURA 25 - Função de transferência em função dacorrente - 
~' de polarização do amplificador operacional I- 
I+ + I- .(19) Is = _-2_- = 6ofA 
IOS = |1+ +1~-| = 20 fA 
i 
(20 )
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Resolvendo esse sistema e utilizando o valor^máximo encontrado como 
sendo I-, na pior das hipóteses, tem-se I- = 70 fA, que substituido na 
equação 18 (originada da equação 17) resulta num desvio de tensão de, 
aproximadamente 70nV. Esse desvio, em relação ao valor de fundo.de escala, 
10V, representa um erro sistemático de 0,7 x 10-62. 
com>onTAMENTo ~r:s'rÁT1çCo no AMPLIFICADOR Qumro A TENsÃo DE m‹:sv1o 
(Vos)`:'-¬.-z'-, - » . _. V 
O cálculo de Vós pelo teorema da superposição~requer o cancelamento de I- 
e I-, sendo o circuito original (figura 22) reescrito conforme a figura 26. 
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FIGURA 26 - Circuito para análise da tensão de desvio (Vos) 
Equacionando o circuito da figura 26, visando encontrar a função de 
transferência Vs/V‹›s,_Vé possível retirar as seguintes equações parciais: 
v× ç= (R1//R//R›~)[V% + -šfj-1 (21)
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Vd = Vos - VX (22) 
Vs = Avo Vd (23) 
O que permite obter: 
Í 
[R1//R//Rr] 
AW 1- _-z-E 
Vs RF ' 
- 
Vos = 
= FE (24) 
Ú Í . 1 
+ -Q;-°‹› [R1//R//Rr) 
Substituindo-se os valores dos componentes (RI = 10139, Ava = 106V/V, R 
= 1,002×106Q, RF = 1069) na equação 24, encontra-se o valor da função erro 
devido a Vos (FE) que é FE = 1,1. Quanto mais próximo do ideal for o 
circuito, FE tende a 1, ou seja, o valor de Vos apresentaria-se na saída com 
o mesmo valor, ganho unitário. Utilizando Vos típico, 0,3 mV/56/, encontra-se 
o valor da tensão na saída do amplificador Vs = 0,33 mV. Esse desvio, em 
relação ao valor de fundo de escala, 10 V, representa um erro de 3,3 × 10 3%. 
Comparando-se os desvios devidos a Vós e I-, nota-se que o desvio ocasionado 
por Vos é muito superior ao de I-. No entanto, ainda assim, é muito pequeno e 
não chega a influenciar, além de ser sistemático, podendo ser compensado por 
software via calibração do sistema. O gráfico apresentado na figura 27 mostra 
o comportamento da função de transferência em função da presença da Vos. 
A presença da Vos acarretará uma flutuação do zero, da mesma forma que a 
corrente de polarização I¬
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VS 
(- Vos°FE 
I [A] _
o ) 
- RF L 
FIGURA 27 - Função de transferência em'função da tensão de 
desvio do amplificador operacional (Vos) 
b) COMPORTAMENTO QUANTO A ESTABILIDADE: 
O estudo teórico da estabilidade do bloco amplificador, em conjunto com 
o fotodetetor, visa analisar o comportamento do circuito em toda a faixa de 
frequência de trabalho, desde DC até 1,2 kHz. 
_ Os circuitos utilizados para a analise da estabilidade são os modelos 
para a análise da operação dinâmica, incluindo as capacitãncias inerentes às 
não idealidades do fotodetetor (figura 10) e~ do amplificador operacional 
(figura 29). O circuito da figura. 10 pode ser reescrito, para maior 
facilidade nos cálculos, conforme mostra a figura 28. Sendo essa aproximação 
válida para frequências inferiores a: .
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1 
Wmáx < -í--_ 5 34 k Pad/S (25) 
Cj(Rs//RJ) 
"WL Jr 
FIGURA 28 - Modelo do fotodetetor para análise da operação dinâmica 
›.Onde: 
V 
Ieq = 1 R;/R z 1 - (26) 
C = C5 R3/R_ë 14.7 nF (27) 
R = Rj + Rs = 1O.002x1O6fl (28)
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FIGURA 29 - Modelo do amplificador operacional para análise 
› da operação dinâmica V
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Onde:
_ 
RI'= resistência diferencial = 1013 Q; 
C1 = capacitância diferencial = 1 pF; 
A = ganho de malha aberta. 
A análise é realizada através do diagrama de Bode aplicado na função de 
ganho- da “malha ¬de rea1imentaçãoc«IaB).Ç;A.`função_ de ganhg_ da_ malha de 
realimentação do circuito da figura 30, resultante da união do fotodetetor 
(figura 28) com o amplificador (figura 29), é obtida por analogia e resulta 
na equação 29: 
. 
. RF ' 
~
. 
mí Ri em 
ÊVQ lr 
~ 
la 
\ 1
'
V
Z 
FIGURA 30 - Circuito completo do bloco amplificador e 
fotodetetor para análise da estabilidade 
zA_ 
afi = 'ii-1=?“ (29)
Onde: 
. a = A
Z B:-21? 
Req 
Ceq 
Reg (so
1 + S Ceq Req 
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RI//R (31 
C1 +C ( 
Reescrevendo a equação 29 com base nas equações de 30 a 32 obtem-se: 
Req AW. ' 
32 
af* = Req + Rr 1a + s ceq (Req//Rr) ' (33) 
Utilizando o modelo de 1 polo para o amplificador (equação 34) tem-se 
equação 35. 
Avo A=-_-_ (34 
1 + S/Wo
. 
Rêq Avo > 
Í 
1 1 
ag = Req + Rr 1 + s ceq (Req//Rr) 1 + s/wo 
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«
› 
(35) 
A equação final do circuito da figura .3O pode agora receber os 
parâmetros reais do fotodetetor e amplificador (Avó = 106V/V, 
1o,oozz1o5fn,_›RF =..1o6o;z-Req~_;..1oV,oo19s×›1o§nf›=~cÂ1a_=--.1 pr, cj =fl_14,1ƒn1=, 
14,7 nF) na equaçao 35 obtem se:
G 
aB : í_í..íí..í_..í-- 
[1 + s/w‹,)(1 + s/w1] 
Onde: 
Hb = 6,28 rad/S 
_ 1 z WI _ ~m - Pad/S
¡ 
Rêq Ávo 
G = -I-1-e~ ë 
A frequência de cruzamento do ganho de malha, Who, é obtida da eq 
36 fazendo |aB| = 1, obtendo:
3 
R = 
' 2 Ceq 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
uação
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Who = /wo wi G para Who >> Wo, W1 
- (40)'
~ 
A substituição dos valores de Wo, W1 e G obtidas através das equaçoes 
37, 38 e 39 na equação 40 fornece: 
wúo = 3 'ê 20 1< pad/S (41) ' 6,28x75×909,1073×10 
A fase na frequência Who = 20 k rad/s, é dada pela equação 42. A margem 
de fase, objeto dessa análise é dada pela substituição da equação 37, 38 e 42 
na equação 43, ~ 
Nao Who 
9 = - amtang ¶°-- - zzpzztang 71- z 179.s° ç (42) 
M(¢) = e + 1eo° ê o,2° (43) 
Uma análise da função aB não compensada fornece como resultado uma 
margem de fase, M(¢) s 0,2°, representada graficamente na figura 31. 
Para valores de margem de fase margem de fase abaixo de 45°, como é o 
caso, é recomendável utilizar compensação de fase, já que o circuito tem mau 
comportamento transitório com elevado tempo ide acomodação e elevada 
ultrapassagem ("overshoot"). l
'
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A compensação utilizada nesse caso foi ~a "Lead"/63,64/, formada pela 
' \ 
colocação de um capacitor, CF, em paralelo com a resistência de 
.y 
realimentação, com o intuito de promover um adiantamento da fase na malha. O 
circuito equivalente, para cálculo da função ganho da malha de real imentação, 
é mostrado na figura 32. - 
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FIGURA 31 - Diagrama de Bode, do módulo e fase, da função de 
ganho da malha de realimentação (aB) não compensado
'W ZF 
31 
+-Q-« ceq ^ Req va 'ÂVÊBÉ l[R"
' 
FIGURA. 32 - `Círcuito para analise' do ganho de malha no,= 
amplificador compensado ' 
Refazendo-se a. equação 29, considerando apenas que, ao 'invés de RF 
tem-se agora uma impedância ZF, pode-se escrever: ~ VÍ 
A 2 
aB=_z_+-zF_ (44 
Onde:
V 
a = A 
_ 
(45
\
Z
) 
B = -i-'- (46) 2 + Zr
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\ 
RF 
ZF = ~__-'-- (47) 
1 + S Cr Rr 
Reescrevendo a equação 44 com base nas equações 45 a 47 e equação 30 que 
define Z, obtem-se: 
Req A * 
V 
1 + scmr 
_
- 
af* = Req + Rr 1 t+ s(ceq + cr)(Req//Rr) (48) 
Utilizando o modelot integrador, equação 49, para o amplificador 
operacional, justificado pelo fato de estar sendo procurado a frequência de 
cruzamento de ganho, em geral bem superior ao pólo do ganho em aberto. Assim, 
a equação 48 pode ser escrita conforme mostra a equação 50. 
_ PCB -V A - -š- (49) 
Req PCB 1 + S/WZ 
aB = ` (50) 
Req + Rr “SU + s/ug
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uz = -Ê-- (51) 
' CFRF - 
Np = 1 (52) (Ceq + CFÍÍReq//RFÍ 
Através da equação 50 pode-se iniciar a análise da melhor localização do 
zero, NZ, visando maximizar a faixa dinâmica e manter a estabilidade a níveis 
aceitáveis 2 45°. Considerando Np << Nz, é possível desenhar o diagrama de
z 
Bode de módulo e fase da equação 50 (figura 33). A localização do polo (Np) 
foi considerada fixa, devido a predominância de Ceq sobre CF, em função de Np 
<< Nz. Com isso, tem-se como indefinida apenas a posição do zero (Nz), cuja 
posição será analisada a seguir tomando-se por base a localização da 
frequência de cruzamento da função aB não compensada (Nbo),»
~ 
A figura 33 mostra três localizaçoes possíveis de Nz (N21, N22 e N23) 
Fazendo Nz = N21 < Nbo, o cruzamento de_aB por~ |aB| = 1 dar-se-a com margem 
de fase próxima de 90° o que garante a estabilidade do conjunto, no entanto, 
esta localização reduz a faixa dinâmica, como se vera na função ideal 
compensada, no próximo item. 
Com N2 = N23 > Nbo, o cruzamento de aB sera com assintota de -40 dB/dec, 
portanto, apresentará baixa margem de fase. Sendo que quanto maior for este 
afastamento melhor será a faixa dinâmica e pior ficará a margem de fase. 
A colocação do zero sobre a localização de Nbo, Nz = N22 = Nbo, a margem 
de fase estará próxima a 45° e a_fai×a dinâmica será superior a condição 
estabelecida por N21. A condição N22 maximiza a faixa dinâmica em função de 
uma margem de fase mínima (próxima a 45°). 
Adotando que o valor máximo a ser assumido por N2, será quando este 
estiver localizado sobre a frequência de cruzamento da função aB compensada 
(Nec), é possível determinar o valor mínimo de CF em função de:
)`
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Escrevendo o módulo da equação 44 em funcão de Wcc tem-se: 
Req Pcs 1 \/ 1 '+. (wzc/wz)2' * 
|z¡â|wGc = 1 = - (54) 
. Req + RF- Wcc [ _ 2 
1 + (Wcc/Wz) 
Supondo: 
Wbc >> Wp (55) 
Tem-se: 
“°° =/ Lq PCB w (sô) Req + RF pq 
Substituindo Wp, equação 52, e Vhc por Wz, equação 51, chega-se a uma 
equação do 2°grau em função de CF (equação 57).
2 
V 2 PCB RF CF - CF - Ceq = O (57)
_ 
so 
Resolvendo a equação 57 com os valores reais dos componentes (Ceq = 14,7
\ 
nF, PGB = 6,28×106 rad/s, RF = 106Q)obtem-se CF = 40,7 pF, que conforme já 
re
_ 
mencionado anteriormente, é o valor mínimo que CF pode assumir para que a 
faixa passante seja maximizada, mantendo uma margem de fase aceitável. Na 
aplicação em questão foi fixada a banda como sendo 1,2 kHz, logo através da 
equação 51, obtem-se Cr=132,63 pF, dsendo escolhido o valor comercial de 
CF=120pF. Com este valor de CFg'maior do que o mínimo encontrado acima, fica 
assegurada uma margem de fase superior aos 45°, portanto, aceitável. 
Substituindo oszvaloresfreais;mencionados;acima em conjunto com o_valor 
de CF adotado, 120 pF, na equação 50 encontra-se as condições de operação 
(margem de fase) definidas para a malha de realimentação do amplificador: 
. aB = K (1à+ S/Wz) (58) 
S(1 + S/Hp) 
Onde: 
' wz = -1_- ê 8 34 k rad/S (59) CFRF ' › 
. 
1 2 Wp - (Ceq + CF (Req//RF 
_ 74,5 rad/s (60) 
1< = s,7o9×1o6 (61) 
Uma aproximação da equação 50 para Whc >> Wz, Wp permite obter: 
K Wp 
Wcc E -w;- Wcc >> Wz, Wp (62)
ç 
61 
Da substituição dos valores de K, Wp e Wz obtidos nas igualdades 59, 60 
e 61, na equação 62 obtem-se a frequência de cruzamento compensado, Wcc ë S0 
k rad/s. A margem de fase compensada correspondente pode ser calculada como 
segue: 
WGc WGco e = arctang -W;-f - 90 - arctang -W;-ië - 99,34° (63) 
Mw) = e + 18o° 2 81° (64) 
Como ficou evidenciado na equação 64, a margem de fase para a frequência 
Wcc = 50 k .rad/s é de 81°. Com essa margem ~de .fase- fica assegurada a 
estabilidade do amplificador conforme objetivo desse estudo. Esses resultados 
quando comparados com a figura 33 mostram que a localização do zero ficou na 
primeira opção, ou seja, Wzf Essa opção tornou-se possível devido 21 não 
necessidade de elevada faixa dinâmica. 
c) FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IDEAL COMPENSADA: 
A introdução de CF em paralelo com RF (figura 18) passa a produzir uma 
- . ~ . - W nova funçao 1deal compensada, nao ma1s em funçao de RF como mostra a 
equação 8, mas em função de ZF (equação 65). ` ‹ 
VS_; __ _Í~ _ zFg_' 1 + S/Wz (65)
_ 
sz 
Nota-se que a função ideal compensada tem a frequência de corte 3dB 
idêntica a posição do zero que foi utilizado para a compensação referida no 
item anterior (equação 59). Substituindo RF = 1080 e W2 = 8,34 k rad/s na 
equação 65 obtem-se: 
vz = _ 
` 
10°. (86) 
1 1 + s/8,34 k raó/S 
Que é-a função de transferência ideal compensada. › 
d) OPERAÇÃO DINÂMICA (FUNÇÃO REAL COMPENSADA): < . 
Visa encontrar a função de transferência completa do bloco amplificador 
compensado acoplado ao fotodetetor. A função de transferência do conjunto, 
Vs/I, é obtida através dos modelos completos do fotodetetor e amplificador 
(figura 34), incluindo as não idealidades dos dois elementos (fotodetetor e 
`› 
amplificador) e a compensação já calculada e analisada no item anterior. 
I 
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FIGURA 34 - Modelo dos blocos amplificador e fotodetetor 
para análise da resposta dinâmica
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Por analogia: 
. 
af? Ê-=-ZF --- =-Zr Fac (67) Ieq 1+al3 
Onde: - 
a=A
Z 5:'-T-1? 
Tanto Z como ZF já foram definidas anteriormente (equações 30 e A47 
respectivamente), o que permite passar diretamente para a análise do 
comportamento da função erro de ganho, FEG, (equação 65). Compondo FEG e 
trabalhando os termos da equação chega-se a equação 68. 
FEC = 
A AReq (1 + SCFRF) _ __(68) 
Req + SCI~fRFReq + RF'+ SCeqReqRF + _AReq + SCFR1-*AReq 
Considerando o modelo integrador do amplificador operacional (equação 
49) e trabalhando a equação 68 obtem-se:
64 
PCB Req (1 + S CFRF) 1 
Fac = 2 (69)t S ReqRF(CF+Ceq) + S(Req+RF+CFRFReqPGB) + PGBReq 
Substituindo na equação 67 e simplificando a expressão, encontra-se a 
função de transferência completa do bloco amplificador compensado, também 
denominada de equação real do bloco amplificador compensado.. 
RF PGB Req 
= - 
2 , 
(70) 
q S BeqRF(CF+Ceq) + S(Req+RF+CFRFReqPGB) + PGB Req 
Substituindo os valores reais (Req = 10,00199×108Q, Ceq =.14,7 nF, PGB = 
6,28×106 rad/s, RF = 1069, CF = 120_pF) na equação 70 ea considerando o 
resultado da equação 26; obtem-se a equação real. do bloco amplificador 
compensado (equação 71). . 
Al 
géü 
Vs 6,30×1019 
- I 
= 
5 2 9 13 
(71) 
1,48×10 S + 7,56×10 S + 6,30×10 
.
z 
Na figura 35 e 36 é apresentado o diagrama de Bode das duas funções de 
transferência, real (equação 71) e a ideal compensada (equação 66), sendo a 
figura 35 relativa ao módulo e a figura 36 à fase. 
V 
Analisando o desempenho, quanto ao módulo, das duas funções na 
frequência dada por W2 = 1/CFRF = 8,34 k rad/s, tem-se: 
.função real compensada s 118 dB; 
.função ideal compensada E 117 dB.
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Em relação a função real compensada, a função ideal compensada apresenta 
1 % de erro. Com base nos resultados apresentados pelas duas funções, 
conclui-se que é viável utilizar a função ideal compensada como função dew 
transferência do amplificador de transimpedância.
' 
e) cÁLcuLo DA coNTR1Bu1çÃo DE Ruinoz V . 
. A análise do ruido será executada utilizando-se 0 modelo ideal do 
amplificador-operacional.;isso*porque_oedesempenhomideal1prevè~ganho é¬banda¬-- 
superiores, em geral, ao obtido pelo amplificador operacional real. Dessa 
forma, a expectativa de ruido é pessimista e a favor da segurança. 
O levantamento' do ruido foi realizado computando-se o ruído branco, 
independente da frequência, e o ruído 1/f, que é predominante para fã 10 
Hz/65/. A 
'
Í 
O modelo utilizado para a análise é apresentado na figura 37. 
. Vš.Éâ 
FIGURA 37 - Circuito do amplificador operacional para 
análise do ruído
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Onde : 
R '
` 
21 = ------ (72) 
1 + S C R 
A impedância 21, referente ao fotodetetor, pode ser escrita conforme 
mostra a equação 72, sendo a capacitãncia C definida na equação 27 e a 
resistência R na equação 28.
V 
O ruído presente na saída do amplificador operacional, Vn(ef), é 
calculado segundo a equação 73. 
fz
A 
vn‹ef› = `/`[|ên|2|:Gz+(|zz|2+|zz‹|2)ez]af (73) 
fi 
Onde: 
ZI = impedância na entrada inversora 
= Z//ZF; 
" (74) 
ZN = impedância na entrada não inversora = O; 
An = ganho do ruído= (21 + ZF)/Z1; (75) 
GE = função densidade espectral de potência da 
tensão de ruído [V2/Hz]; 
.G1 = função densidade espectral de potência da 
corrente de ruído [A2/Hz]; 
fi = frequência inferior de interesse ao ruído [Hz]; 
fz = frequência superior de interesse ao ruído [Hz].
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CÁLCULO DE GE: 
A função densidade espectral de potência da tensão de ruído, GE,'. é 
i:=
› 
composta de uma parcela devida ao ruído 1/f, Kai/f, e outra devida ao ruído 
branco, Kez. Dessa forma, GE pode ser escrita conforme mostra a' equação 76.
2 
cz = 5;; + Kzzz [vz/Hz] (76) 
O ruído branco Kez é obtido do manual do amplificador AD 5491../56/, sendo 
Kez = 35 nV/Hz @ lkl-iz. Logo: - 
1<zz2= 1225 nvz/nz (77) 
Em virtude do manual do componente fornecer somenteo ruído 1/f de pico, 
a densidade espectral do ruído pode ser encontrada a partir do ruído total, 
GE, a 10I~Iz obtido do manual. Sabendo-se que o ruído branco Kez obtido acima 
(equação 77) é independente da frequência, através da equação 76, pode-se 
escrever a equação 78. 
_ 
2 A 
(eo nv/Hz)2= líãí- + 1225 nvz/Hz _ (78) 
Kgz = 262 nv (79) 
Encontrado Kei e Ke2 a equação 76 tem a sua forma final mostrada na 
equação 80.
'
u
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2 
GE = _-2Ê%- +V 352 [nV2/HZ] (80) 
CÁLCULO DE cuz 
A densidade espectral de potência da corrente de ruído, G1, é composta 
da mesma forma que GE (equação 81), ou iseja, uma parcela de ruído 1/f, Ku/f, 
e outra devida ao ruído branco, -Kxz. - 
~ 2 
cz _= 5;; + 14122 [A2/Hz] (81) 
K” = °'“ -f^_- @ 11<Hz (dc manuzm (sz) 
1/ Hz 
O manual do componente fornece o ruído 1/f de pico a pico, sendo 
necessário convertê-1o para densidaderespectral/65/. 
Ki1'= (83) 
/ fz 6,5 lnT
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Onde: 
in1 = ruído 1/f de pico a pico na faixa de 0,1 a 10 Hz; 
Q. 
1<z1.= _-9-'ÊÊi- = 0,0258 fA (84) 
/ 10 _ 
Y 6,5 ln -ÕTT 
Encontrado Kai e K12 a equação 81 fica:
2 
G1 -¬ (£›_(Êi5*_)__ + _(o,11)2 
ç [ff/Hz] - (85) 
CÁLCULO DE An: f 
O modelo para o calculo do ruido apresentado na figura 37 é a 
configuração de um amplificador não inversor, logo ‹> ganho An é obtido a 
partir do ganho do amplificador não inversor (equação 86). 
_ Z1+2F An - --ãT- (86) 
Sendo 21 dado pela equação 72 e ZF pela 47, An pode ser escrito conforme 
segue:
An = R+Rf 1+s‹c+cr)(R//Rr) R _1+scrRr 
Ou: 
1+S/Wz 
1+S/Wp Àn = Êmo 
Onde: 
Ano = -l&%%EÊi- 
Wz = 1 ¡C+CF)(R//RF) 
_ 1 “P'-‹:í.~*1í›- 
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um 
(88) 
(89) 
(90) 
(91) 
Substituindo-se os valores dos componentes nas equações 89 a 91, 
obtem-se: 
Ano ë 1,10 
Wz ë 74 rad/s 
(92) 
(93) 
wp := s,3×1o2 md/S (94) 
Na figura 38 é apresentado o diagrama do módulo do ganho do ruído 
(equação 88).
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.An^ 
mm---1 __________ ___ ------- __ `~ 
U2 ' 
Ano 
-S _-______-._ 
___--¢ 
.-._-_ 
-_-..-- 
--_
I I II IIII I II
II/ÍI II 
2 3 \ 4 \ \ \\
\ 
\_.\ 
Uz - «fp Õu w(rod/s là 5- × 
FIGURA 38 - Módulo do ganho de ruído An 
A equação do ganho de ruído (equação 88), a partir da frequência Wx, é 
limitada pelo ganho em aberto 'douamplíficador' operacional. Wx pode ser 
calculado através da equação 95, em função do PGB do amplificador. 
PGB = Avz.-wo = [Am aê-]w× (95) 
Resolvendo para Hx: 
w× z wo z 51×1o3ra‹1/S (96) 
cÁLcuLo DE zzz
V 
A impedância v-ísta pela entrada ínversora, 21, é calculada pelo paralelo 
de Z1 e ZF (equação 97).
Onde 
73 
21 _ (R//RF) ' 1+s¡c+'cr5(R//Rri 
(97 1 
ZI _ Zlo " -1-fi,7w.;í 
(98) 
2k›= R//RF' (99) 
- Wp1 = = Hz = 74 rad/s (100) (C+CF)(R//RF) 
A figura 99 apresenta o çomportamento de 21 segundo a equaçãó 98. 
Zz » 
Zxo 9 “
/ 
€-____--__.
N 
›› wy ‹.› (nƒad/s) 
FIGURA 39 - Impedância na entrada inversora 
A frequência Wy pode ser obtídaMa partir da equação 101. 
wy = 21° um ê e8×1o6z¬ad/S 
' (101)
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Comparando o gráfico do ganho de ruído, An (figura. 38), com o` da
1
v 
impedância no terminal inversor, 21 (figura 39), nota-se que 21 ë 210 `em 
prathxmmnte toda a faixa de An. Considerando essa igualdade para toda a 
faixa de An, os resultados estarão a favor da segurança e não divirgirão 
significativamente do valor real. 
HIPÓTESES ASSÚMIDAS NOS CALCULOS: 
21 êszzo. ea-909,1.1«×10°; 1 
fi = 0,1 Hz (menor frequência de interesse); 
fz = PGB = 106 (do manual do componente); 
An = depende da faixa de frequência: 
›/ 
oswswz =› |Az.|=Az.°=1,10 (102) 
wzswswp =› |Azz|=-%'[%+1l=s2,3 (103) 
wp s w s w× =› |Azz| = Am _%f- = 123,5 (104) 
, 
V Ano _? 4' 1 ` " w×swsPcB=› |Azz| =_-52--=sz,2 (105) 
CÁLCULO DO RUÍDO NA SAÍDA DO AMPLIFICADOR (Vn): ' 
O calculo do ruído presente na saida do aplificador (equação 73), para 
maior clareza, será visto individualmente, para cada uma das 4 faixas 
apresentadas no grafico do ganho de ruído, An (figura 38). Permitindo, dessa
.75 
forma analisar qual faixa é mais significativa e separar as parcelas de ruído 
~s' 
›
' 
devido a tensão do devido à corrente de ruído. › 
fb V fb 
Vf¬2‹ef)= |Az¬|2ez-z df + |A,¬|2|'zz|2¡3z df (106) 
fil fa. 
z_ z 2 fb
. VH '- IAHÍ Kai 1l'|T;'+Ke22(fb“fa) +|Qn|z|ZI|2 Kixzlh--4% Ki22_( fb*f-cs) (107) 
Essa equação será aplicada para cada uma das 4 faixas, sendo que a 
' primeira parcela representa a contribuição devida a tensão de ruído, enquanto 
que a segunda é a contribuição da corrente de ruido. 
J. 
A figura 40 apresenta uma tabela onde na coluna constam os resultados 
dos cálculos do ruido para cada trecho apresentado na figura 38. Nas linhas 
são apresentadas as contribuições do ruído de corrente e tensão, separados em 
ruído 1/f e ruído branco, em valor eficaz ao quadrado. -
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\. 
TRECHO 1°trechQ 2°trecho _3°trecho 4°trecho 
if°=o,1Hz f°=11,eHz f¢=1,3×Hz f¢= e.kHz TOTAL 
f»=11,eHz fb=1,3kHz fõ= a «Hz fb=1 MHz ‹v)'2 
fin=1,1O Ên=ô2,3 `fin=1.23,5 An=ó2,2 Tmã 
|An|z(K,zz1n;3) 9,5×1o'*' ¶3,1×1o`° 1,2×1o"Í s,o×1o'°. 1,a×1o"O 
comrnxsuxçzo 
|An|zK.z2(fb-fz) 1,7×1o`*' ó,2×1o'° 1,3×1o" 4,7×1oÍ° 4,a×1o'° 
|An|'zzzKàz*1n§šV 7,ó×1o`2° 2,4×1o'*° 9,ó×1o'*°, 2,4×1o`*° 1,4×1o`*° 
|ân|2zz2Kzzz(fz-fz) 1,4×1o'*° s,1×1o'*' 'i,o×1o'*z 3,e×1o'** 3,9×1o'** 
›,. (vzfigíèz) 9,5×1o;ií,'3;iâxoZ%:ú '?Ís×1Q2Zfä4;1×1oI° 5,o×1oi? Toràufiz " L' < * 
z o,2×1o ° o,a 5,0 94,2 :oo 
FIGURA 40 - Resultado dos cálculos do ruído na saída do 
amplificador ' 
Analisando os resultados apresentados na figura 40, nota-se que no 
primeiro trecho há um nítido predomínio da contribuição do ruído de tensão, o 
mesmo acontece no segundo trecho. Dentro desse predomínio do ruido de tensão, 
ha o predomínio do ruído 1/f nos dois trechos. Esse fato se deve, em primeiro 
lugar, ao baixo ruído de corrente do amplificador AD 549L, na faixa de fento 
ampéres, e também ao valor de 21 que, devido a RF « R, manteve o valor de 21 
aproximadamente igual a RF, já que 21 = R//RF. O predomínio do ruído 1/f 
sobre o branco era de se esperar, já que esse ruído geralmente é predominante 
na faixa de DC até 10 Hz/66/, que é aproximadamente o limite do segundo 
trecho. 
No terceiro trecho, a. contribuição de ruído é superior aos trechos 
anteriores, devido a banda desse trecho ser bastante ampla) A contribuição da
77 
tensão de ruido continua sendo predominante, sendo que houve um grande 
acréscimo do ruído branco, como era de se esperar; 
_ 6, 
O quarto trecho praticamente, contribui com 100% do total de ruido 
apresentado pela UTS, devido principalmente à banda ser muito ampla. 
O ruído produzido na saída do amplificador operacional, é de 
vAo2=5, o×1o'° V2, rms”.
' 
cÁLcu1.o DoiRu.1no_.PRonu2_1VD0 ,PE1,_o__› 1?,Es1sTo1=g__Rg;_p V _ V 
O resistor de realimentação RF produz ruído térmico, presente 
diretamente na saída do amplificador, sendo proporcional ao 'valor da 
resistência de RF. 
v.zr2= 4 K T B-Rr I vz/Hz 1 (108) 
Onde:
_ 
K = cønstante de Bøitzman (1,374×1o`2°J/K); 
T = temperatura absoluta ( K); 
B = largura de faixa ou banda (Hz); 
RF= resistência de realimentação (Q). \ 
i Considerando a temperatura como sendo 25°C (298 K), largura de faixa de 
1,2 kHz, RF = 106 Q, o ruído produzido por RF é: 
2 -12 2 ¿ Vm~=19,6×10 V , rms (109)
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CÁLCULO DO RUÍDO PRODUZIDO PELO FOTODETETOR: 
A contribuição do ruído do fotodetetor, Inr, é apresentada no catálogo 
do componente/59/, o que facilita os cálculos. Contudo, para (ter a 
contribuição do ruído do fotodetetor na saída do amplificador, é necessário 
aplicar o ganho do amplificador, RF = 106, transformando a corrente de ruído 
na entrada (equação 110) em tensão de ruido na saída do amplificador (equação 
111). -' 
Inf =8 × 10'” A , rms (110) 
vnr =R.= Inf = 8 × 1o"' v , rms (111) 
CÁLCULO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DE RUÍDO DO BLOCO AMPLIFICADOR: 
'- 
' O cálculo do ruído total presente na saída do amplificador é realizado 
através da raiz quadrada da soma dos quadrados de cada contribuição de ruído 
- média quadratica (equação 112).
1 
vzzmmz / vma + vzznz + vnrz (112) 
vzzmmz /5,o×1o'9 + 19,e×1o'12 + õ,4×1o'“" (113)
A 
ê99.99% zo.4×1o'3z ê13×1o'6% 
VnnnmL E 2,2 mV, rms (114)
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O ruido do bloco amplificador (VAR) engloba o ruído do próprio 
amplificador e o ruído do resistor de realimentação, podendo ser obtido da 
5, 
equação 112, retirando o ruído devido ao fotodetetor, resultando em VAR ë 2,2 
mV. - 
Pelos valores apresentados na equaçao 113, nota se o 
predomínio do ruido do amplificador sobre os demais, fotodetetor e resistor 
de realimentação, justificando dessa forma a analise detalhada efetuada no 
bloco amplificador. No entanto, o ruido total produzido é muito menor que a 
minima tensão gerada a partir da mínima potência luminosa incidente sobre o 
fotodetetor. A mínima tensao gerada pelo fotodetetor é de 17,5 mV, obtida 
através da incidência de um feixe de laser, de potência igual a 100 nw, 
conforme mencionado no item 4.2. 
4.5 - PROJETO DO BLOCO FILTRO PASSA BAIXA: 
Os requisitos do filtro especificados segundo a aplicação, item 4.2, 
são: V 
-filtro passa baixa; 
-faixa plana (Butterworth); 
-frequência de corte (-3dB) de 1,2 kHz; 
-ganho unitário; 
-inversor. 
0 requisito, quanto ao número de polos, não são críticos, já que não ha 
necessidade de eliminar drasticamente nenhuma frequência. Contudo, quanto 
maior o número de polos melhor. 
No projeto do bloco do filtro passa baixa, optou-se por utilizar um 
filtro ativo universal integrado, o UAF41/67/, que possui dois polos e 
permite, através de uma rede resistiva, configura-lo de tal forma a atender 
os requisitos necessários. -
Na figura 41 é apresentado o UAF41, nas linhas tracejadas, e a rede 
resistiva externa a ser calculada a seguir.
5 
r'rT®'-'°'-“ 
""¬ 
‹>:.u 
(I 
<`E' 
6,49 kn RF! _ Rr! 
1 t 
Rr 
-..___ ____ __ _ 
ÉBLÍ 
~~~~ ~- o ------ -- 
IOOOvF 0009!' ®" “ ~ 
som ~ sokn- 
___ 9 ..__________ --_»_.___W _-____-Q1LF_41_ 
Ro: É 1 54 š~O 
FIGURA 41 - Configuração inversora do í`i1tro'UAF41- 
4.5.1 `- CÁLCULO DOS COMPONENTES EXTERNOS DO FILTRO: «- 
O manual do componente apresenta as fórmulas e procedimento de cálculo 
dos componentes externos ao UAF41 (equação 115 a 122)/67/. 
Onde : 
Rm = RF2 = _'--i (115) fo 5 o33×1o7 
fo = frequência de corte do filtro 
= 1,2 kHz; 
_ QP ABP -fã-Ííí ALP. 
._..-__._.___._ 
Ó 
_.__.._ 
.I 
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QP =` 0,70711; 
ALP = 1 (ganho unitário); 
_ 1,5e×1o4 , 
. _ 5,o×1o4 R° " zfiê-Qfwzí-1 “W 
Substituindo-se os 
H 
parâmetros necessários nas_ equaçãos 115 a 118 
obtem-se: ' 
RF1=RF2 = 41,94 kfl ' (119) 
Valor comercial, RF1=RF2 = 42,2 k§Z._ - - V 
ABP = 224×1o'3 - (120) 
Hz = 49,9 kn (121) 
Valor comercial, Rc = 49,9 kQ. 
. R0 =' 29,68 kfl (122) 
Valor comercial, Ro = 29,4 kQ. 
O próprio manual do UAF41 fornece as equações detalhadas paraanálise, 
sendo transcrítas abaixo: ` 
2 _ R2 “° ' âT¬ní§f-:É (123)
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ALP = - -BMI? (124) 
gzz 
Através das equações para análise (equações 123 e 124) com os valores 
reais dos componentes calculados nos itens anteriores, obtem-se: 
fo = 1,19 kHz (125) 
ALP =' 'f' 1,002 (›ganho):â~é* ("12§__) “ 
Os valores obtidos através das equações detalhadas de análise são 
aceitáveis e atendem aos requisitos de projeto. _ 
4.5.2 - cÁLcuLo'nA coN'm1Bu1Ç¡o DE Rutno no 1‹"1L'rRoz - _ ._ 
-~ O ruído produzido pelo componente referenciado à saida, é fornecido pelo 
manual do componente . 
Vn = 200 ¡1V , rms 0,01 Hz - 50 kHz ~ (127) 
O ruído apresentado na equação 127 'refere-se a uma banda passantede 50 
kHz, que convertido para a banda de 1,2 kHz, -presente caso, apresenta um 
ruído de: 
Vn¡~'.PB ë 31 ;1V , rms (128)
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4.6 - PROJETO DOS BLOCOS DE SOMA E DIFERENÇA: 
Os blocos de soma e diferença se destinam basicamente, à preparação do 
¡¿z 
sinal advindo dos filtros para a normalização que, no presente trabalho, sera 
executada por software; 
A especificação e projeto dos demais blocos já levaram em conta a 
presença do bloco ide soma e diferença, ficando, Vdessa forma, bastante 
simplificada essa especificaçao. i “ 
Como o ganho dos sinais ficou para o bloco amplificador, o ganho dos 
blocos de soma e diferença será unitário. Analisando o diagrama de blocos da 
UTS (figura 15), em conjunto com os requisitos da UIS, foi especificado o 
amplificador INA 105 kP/67/ para compor os blocos de soma e diferença. Esse 
componente possui boa performance, aliado a uma elevada versatilidade, 
permitindo alterar a sua configuração básica de tal modo que atenda aos dois 
blocos em questão, sem necessitar de nenhum componente externo. Para o bloco 
de soma foi utilizado a configuração mostrada na figura 42, indicada pelo 
próprio manual do componente/67/.
"
N 
$- 
--ø 
-‹› 
---~<~>-z 
L_.____-__ 
.Q 
¿____@__Â
+ 
25kn 25kA 
'\z V '\z 
., 25kn 
Va ~ vs 
VE 
'25kA 
se ssssss
i 
FIGURA 42 - Configuração do INA 105 kP para o bloco 
-de soma/67/ ,
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Onde: 
VS = VE1 + VE2 (129) 
0 sinal de saida do bloco somador será sempre negativo, em virtude dos 
filtros estarem na configuração inversora. Esse requisito se deve à 
necessidade de operar a UTS com os divisores analógicos que requerem, em sua 
maioria, que o denominador tenha sinal negativo. Como é o caso do divisor AD 
533/56/ utilizado como referência para a-especificação dos sinais de saída 
dos~blocosfde*soma›eHdiferença. O divisor AD 533-nestringe;o¬sinal;de;soma de 
O a -10 V, enquanto que o da diferença fica restrito a +/- 10V. 
Para o bloco diferença foi utilizado a configuração indicada na figura 
43, também fornecida pelo manual do componente/67/. 
RI 
Vs Q, Q, 
25kn 25kfl 
__¿'5__¬ 
-__-@__J 
5
. 
| |E 
ea 
L_________
_ 
°_;. 
INA105kp' 
Ê”
_ 
25kA 25kn 
+12V -I2V
_ 
FIGURA 43 - Configuração do INA 105 kP para o bloco 
diferença/87/
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Onde: 
¡¿. 
VD = VE1 - VE2 (130) 
4.6.1 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE RUÍDO:” ~ 
As contribuições de ruido dos blocos de soma e diferença são iguais e 
são fornecidas pelo manual do componente referenciadas.a saída/67/: 
Vn1 = 2,4 pVp-p @ 0,001 Hz a 10 HZ _ (131) 
Vn2 = 60 nV/ V Hz @ 10 kHz (132) 
.Praticamente, a contribuição de ruido desse bloco é devido a tensão 
de ruido branco, Vnz, em virtude do ruído 1/f, Vn1, 'ser insignificante 
perante ao primeiro. 
Utilizando-se somente a parcela da contribuição da tensão de ruido na 
equação 107, calcula-se a contribuição total de ruído na saída de cada bloco. 
vszz= 2,os×1o`° v, rms (133) 
4.7 - ANÁLISE TEÓRICA DOS ERROS DA UTS ACOPLADA A0 FOTODETETOR: 
Com base nos cálculos do ruído, realizados neste capitulo, é apresentado 
a seguir o resultado da analise teórica dos erros da UTS, visando conhecer os 
limites de trabalho quanto a dispersão da medição/70/. A dispersão da medição 
de cada bloco será tomada como sendo somente o ruído, calculado para cada 
bloco, no presente capítulo. Pelo fato de .não estar sendo levado em 
consideração a linearidade do ganho e CMRR (common-mode rejection ratio), as
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considerações feitas a seguir são otimistas. Porém, como eventuais trocas de 
`
\ 
componentes, durante os ensaios, estão descartados e será feita uma 
calibração de todo o sistema, os cálculos dos erros da cadeia são válidos e 
representativos. . 
A analise sera executada segundo o diagrama de blocos apresentado na 
figura 15. Sendo a analise dividida em tres fases: a primeira consta de uma 
propagação dos erros do fotodetetor e do bloco amplificador até a saida do 
filtro, obtendo, dessa forma; a indeterminação do resultado de V×1 e V×2 ( 
V×F=,RB-i«1R-;¿onder¬RB éyD«resultado«base¬e_lR é a incerteza-do resultado 
que será a própria dispersão da medição em valores absolutos). A segunda fase 
consta de uma combinação de erros, que visa determinar a incerteza do 
resultado do sinal relativo à diferença, VD, e do sinal relativo à soma, VS. 
A terceira fase visa encontrar a incerteza do resultado da razão entre o 
sinal da diferença pelo da soma; Essa incerteza é obtida através de uma 
combinação de erros de VD e VS, considerando um bloco divisor hipotético com 
erro zero. O procedimento de calculo, propagação e combinação de erros, segue 
a metodologia e terminologia exposta na literatura SCHNEIDER & LUCKE/70/. 
0 -ruído de cada. bloco caracteriza a sua DM, justificando o esforço 
executado neste capitulo, no sentido de determinar o ruido de cada bloco que 
compõem a UTS bem como do fotodetetor. De posse das DM de cada bloco, 
deseja-se avaliar o desempenho nmtrológíco da UTS que será executado por 
etapas, em sequência, visando obter uma única equação que represente o 
comportamento de toda a UTS acoplada ao fotodetetor. . 
Conforme já mencionado acima, a primeira etapa dos calculos sera feita 
através da propagação dos erros do fotodetetor e dos blocos amplificador e 
filtro, visando determinar os erros presentes em V×1 e V×2. As DM de V×1 e 
V×2 são iguais, devido os blocos aos quais estão associados serem idênticos, 
sendo calculadas através da equação 134 e representadas por (DM)V 1 e (DM)V 2 
, 
X X 
respectivamente. A
87 
~ Í 2 2 2
` 
(DM)Vx1=(DM)Vx2=i M Êt + Êa + Ê! (134) 
Onde : 
_ __ DM
u 
gb- LÍÍ_¶fotodetetor (135) 
_DM i 
cga _ [_Ê__Jamp1ifícador ~ (138) 
_ DM
H 
8' ` [T`]f11tr‹› (137) 
M = valor na saida do bloco 
A etapa seguinte do cálculo da DM da UTS consiste em encontrar a DM na 
saída do bloco de soma (VS) e de diferença (VD), o que será executado através 
da combinação dos erros absolutos dos sinais de entrada (DM)V 1 e (DM)vx2,X 
bem como do erro inerente ao próprio bloco, de soma ou diferença. 
2 2 2' 
(DM)S = (DM)D =i/ÉA)Vxi+ (EA)Vx2 + Êai (138)
A equação 138 representa a equação geral da combinação de erros. 
Onde: 
êza = M 81 
81'= 8d para o bloco de diferença 
= 85 para o bloco de soma 
gd: BL' ,. 
A 
M diferença 
_DM gs _ 
[ M ]soma 
_ â Função (ER)v×1' a v×1 (nmvzi 
V _ ô Função (ER) V×2_ Ô Vx 2 (DM) Vx2 
M = tensão na saida do bloco 
Função = VS = V×1 + V×2 à bloco de soma 
VD = Vxi - V×2 à bloco de diferença 
VD “ ' i + 1 o ue ermite 
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1 
(139) 
(140) 
(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 
(146) 
As derivadas parciais de VS e sao igua s a _ , q p 
reescrever a equação 138 (ja com a substituição de (DM)VX1 e (DM)Vxè ) na sua 
forma final, sendo a DM do bloco de soma denominada (DM)S e do bloco de 
diferença de (DM)D e considerando 8fl'= 85.
89
I 
` 
2 2 2 2 ä
` 
(DM)S = (DM)D = i 2M(Êt + 8a + 8!) + 51 M (147)' 
A etapa final dos cálculos consiste na combinação dos erros no bloco 
divisor hipotético. Esse bloco_ foi *introduzido em virtude do sinal 
proporcional a posição do ponto luminoso sobre o fotodetetor, ser fornecido 
pela razão dos sinais VD por VS. 
_ vn x-É (148) 
QJQ: á>< (EA)VD = (DM)D (149) 
Q>Q› <>< 
U) (EA)VS = .(DM)S (150) 
Pelo fato desse bloco ser hipotético o erro inerente ao bloco foi 
considerado nulo, ou seja, ãax = O (equação 138). Com base nas considerações 
acima, equação 149 e 150 é possivel reescrever a equação 138 para a DM da UTS 
na saída do bloco divisor, (DM)d1v. 
1o 2' VD2 2
` 
(DMLmv = t -- (DM) + --- (DM) ' (151) VS D VS2 S . 
Substituindo (DM)D e (DM)S pela equação 147 e considerando o ponto 
luminoso no extremo do fotodetetor (o que resulta em VS = M = VD), obtem-se a 
equação geral dos erros do fotodetetor e UTS.
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“` 
2 2 2 2 2' 
(DM)ú1v = i 4(8c + âz + 8r) + Es +V8ú 
` (152) 
Os cálculos foram feitos para duas condições limites: condição de mínima 
luminosidade (Fhxn =.100 nw) e condição de máxima luminosidade (Pmáx = 28,5 
pH), e considerando o feixe incidente no extremo do fotodetetor. Abaixo são 
apresentados.os.cá1culos das DM relativaswde.cada:b1oco_(ã1TZ bem como o 
cálculo final da DM segundo a equação 152._ 
Para a condição de minima potência luminosa, 100nW: 
-13 
gt = _§šÊ£L___Ê_ = 22,33×10`6 
3s×1o`° A 
i(153) 
. 
-3 
ea = -ii' 2'2"1° V = s5,7×1o`3 (154) 
3s×1o'3 v
P 
31 1o'° v -B ef = LT* = 885,'/1×1o (155) 
35x10 V W 
.-6 
_ 65 = _Ê¿9§šl9___!_ = 5g,43×10`6 
35×1o`° v 
(156) 
-s 
eu = -_-L V = 59,43×1o'6 
35×1o'3 v 
(157)
vs = 3s×1o'° v 
za' 
Substituindo os valores acima na equação 152, obtem-se: 
(DM)dzv = 1 / 1,73×1o'_2 ê 0,13 = 13 2. 
Para a condição de maxima potência luminosa, 28,5 gw: 
V ~ -13. 
ez = --9i_-8i- = so,2o×1o'9 
9,.97s×1o A 
-2 V 
` 
ga = _Ê¿Êšl9______ = z,3×10`4 
9,975 V '
6 
ef = _-í--31°'1° V = 3',1o×1o'° 
9,995 V
6 
gs = 2,oe×1o v_ = 2,09×10-1 
9,995 V 
6
. 
' 
gd = _Ê;9§šÂEL__ÂL.= z,Qg×10'7 
_ 
9,995 V 
- VS = 9,995 V 
Substituindo os-valores acima na equação 152, obtem-se: 
nM)¢w = 1 / 2,13×1o`7 z 4,ô×1o'*_= 0,046 2, 
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(159) 
(160) 
(161) 
(162) 
(163) 
(164) 
(185)
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A conversão dos valores adimensionais, da razão entre a diferença e a 
soma das correntes em deslocamento, é realizado pela constante K, sendo esse 
valor obtido através da substituição de valores teóricos na equação 166, quew 
resulta em K 2 15×103pm, tanto para a potência luminosa de 28,5 pw quanto 
para 100 nw. 
I1 - I2 
X (pm) s ___-¿-- K (pm) _ - (166) 
I1 + I2 
Como os.valores.percentuaiszsãozdadoszem-relaçãQ;ao fundozde»escala,«_ 
convem mencionar que a excursão do sinal dado pela razão é de t 1. Logo, a DM 
em um pode ser escrita conforme a 
equaçao abaixo: 
DM um s 0,01 K DM Z (167) 
Na condição de mínima potência luminosa foi encontrado uma DM = i 13 %, 
o que representa, segundo a equação 187, uma DM de t 2 mm. Para o caso da 
condição de potência máxima obteve-se DM = t 0.046 %, o que representa uma DM 
de i 7 pm.
_ 
Esses resultados mostram que qualquer tentativa de se reduzir os 
erros da UTS, deve começar pelo bloco amplificador, caso não seja possível 
elevar a potência do laser ou trabalhar com comprimento de onda na regiao de 
maior sensibilidade do fotodetetor. . . 
Os valores obtidos mostram a significativa dependência dos erros em 
função da potência luminosa» incidente, isso fica. evidenciado através dos 
resultados apresentados para a condição de minima potência luminosa 
(equação 159), onde o erro ficou muito superior ao da condição de máxima 
potência luminosa (equação 185)., O grafico da figura 44 mostra de forma mais 
explicita a grande variação que ocorre com o erro do sistema devido a uma
_ _ 
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variação na potência luminosa. Os valores utilizados para a obtenção desse 
gráfico, foram calculados em função do modelo adotado no presente trabalho 
para o amplificador e fotodetetor. Logo, os limites desse gráfico são devido 
aos limites do modelo adotado, que foi em função da aplicação alvo escolhida 
no capitulo 1. 
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FIGURA 44 - Variação do erro com a potência luminosa 
Os erros apresentados pela condição de mínima potência luminosa, i 
2 mm, não atendem aos requisitos de erro da eletrônica da UTS (Í 20 pm). No 
entanto esses cálculos foram inseridos para comprovar a grande dependência do 
sistema aos níveis de potência luminosa incidente. Portanto, é recomendável 
utilizar a maxima potência luminosa possível. Visando, com isso, nao 
restringir o sistema em função dos erros advindos da utilização indevida de 
uma fonte luminosa de baixa potência.
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5 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ENSAIO 
5.1 - PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM o conPoRT1mENTo .METROLÓGI-co E FUNCIONAL 
Os principais parametrosv que podem influenciar o comportamento 
metrológicowezfuncionalâda UTS;serão reunidos a seguir7“com_;r~intuito de 
fixar condições de contorno para a exequibilidade dos ensaios de forma 
correta e otimizada. , '-
` 
5.1.1 - LASER: . 
0 laser apresenta muitas não idealidades, que devem ser evitadas ou pelo 
menos atenuadas ao maximo durante a execução dos ensaios. Cita-se como as 
principais para a presente aplicação: 
'
A 
-transiente de estabilização; 
-variações da potência luminosa; 
-ruido óptico; 
-estabilidade espacial do feixe. 
5.1.2 - AMBIENTE: ~ 
As condições ambientais podem interferir na qualidade do feixe de laser, 
ou diretamente sobre os componentes ópticos, mecânicos, optoeletrônicos e 
eletrônicos. Dentre as principais fontes de erros oriundas do ambiente 
cita-se:
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-temperatura; 
-luminosidade; 
-ruido_eletromagnético; 
-sujeiras em suspensão no ar. 
5.1.3 - FOLGAS MECÂNICAS: 
Nos ensaios e operações de sistemas, que possuam partes mecânicas 
responsaveis pela fixação ou movimento é crucial observar a possibilidade 
desses componentes virem a influenciar o.~comportamento«_do sistema, seja 
devido a variação da temperatura ou de folgas mecânicas. 
5.2 - SELEÇÃO O ENSAIO: 
Tem por objetivo avaliar o comportamento do protótipo do medidor de 
deslocamentos, no qual a UTS ré parte integrante.› Além de avaliar o 
desempenho,~ os' ensaios .permitirão comparar os resultados obtidos com os 
projetados no capítulo 4, o que possibilitará a avaliação dos modelos 
adotados.
, 
O ensaio aqui previsto e planejado em detalhes, sera executado e terão 
seus dados brutos processados e analisados no próximo capitulo. 
5.2.1 - ENSAIO A: LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS HETROLÓGICAS DO HEDIDOR DE 
DESLOCAMENTOS 1 O 
a) OBJETIVOS: 
Este“ensaio"tem por objetivo levantar as características metrológicas e 
funcionais do medidor de deslocamentos operacionalizado com a UTS, testada 
nos ensaios anteriores, e demais módulos que o compõem. Essas características 
serão obtidas através de uma calibração, sendo fornecidos como resultado os 
erros sistemáticos, erro de linearidade e a DM(95).
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b) AVALIAÇÃO DAS GRANDEZAS ENVOLVIDAS: 
O projeto da UTS levou em consideração a análise de requisitos, 
especificação e projeto do medidor de deslocamentos. No entanto, a faixa de 
potência luminosa especificada, 100 nW a 28,5 gw, é para uma- faixa de 
operação bastante ampla. No presente ensaio será utilizado ‹x ë 45°(figura 
45), de tal forma que a potência luminosa é de aproximadamente 14 uw sobre o 
fotodetetor, o que equivale a uma de corrente de 4,9 pA. Logo, a saida da 
UTS no bloco diferença será de t 4,9 volts e o`de soma terá um valor maximo 
de‹-z4,9+volts::z-1 - . 
c) MONTAGEM DO ENSAIO: 
'_ A montagem utilizada neste ensaio é esquematizada na figura 45, sendo 
utilizado uma mesa de deslocamentos transversais para variar za posição da 
superfície de -5 a +5 mm, perfazendo-se uma F0 de 10 mm. O deslocamento da 
superfície é medido pelo transdutor optoeletrônico MT 30/71/, e serve como 
valor de referência para o deslocamento a ser lido da UTS, devido a incerteza 
de medição ser de t 0.2 pm, mais do que 10 vezes melhor que 21 incerteza 
estimada do sistema a calibrar, que é de i 20 pm. A aquisição dos sinais é 
realizada por dois voltímetros em virtude da necessidade de efetuar leituras 
simultâneas-dos sinais dos blocos de soma e diferença. 
d) PROCEDIMENTO DE ENSAIO
_ 
Para. calibraa~ o medidor' de deslocamentos sera 'utilizado o método da 
comparação, aplicando-se deslocamentos a uma superfície de aço usínada com 
acabamento alisado (usual em aplicações ~industriais) e simultaneamente 
medidos pelo sistema padrão (MT30), cuja montagem deve obedecer ao princípio 
de ABBÉ/70/.
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FIGURA 45 - Montagem do ensaio A 
,I,nic1a1.me'nte, deve-se ligar' o sistema, no mínimo, 30 minutos antes do 
início do ensaio, e só então começar com a determinação do Zero do SM, que 
consiste em encontrar uma posição através do' movimento da mesa de 
deslocamentos transversais, cujo sinal de saída do bloco diferença seja 
mínimo. Essa posição corresponde ao centro da FO do fotodetetor. Após 
encontrar o centro da F0, deve-se posicionar a superfície de aço, sob a mesa 
de deslocamentos transversais, em um dos extremos da FO a calibrar +5 ou -5 
mm, e em seguida variar essa posição de_1 em 1 mm até preencher toda a F0 com 
valores crescentes e decrescentes durante 5 ciclos. 
Durante a execução dos ensaios, não deve existir iluminação ambiente e a 
temperatura deverá ser acompanhada a cada ciclo. 
É importante frisar que a simulação matemática do medidor de 
deslocamentos/57/ indicou a existência de significativos desvios de 
linearidade. Como. o sistema deve operar com compensaçao dos erros
98 
sistemáticos por software, o fator preponderante é za dispersão da medição 
(erro aleatório), que fornecerá a repetibilidade do sistema. 
Ú. 
e) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: 
-LASER: 
FFabricanteàzüptoeletrônica¿São Car1os;. _ 
Comprimento de onda: 632,8 nm - (HeNe); 
Potência: 3 mw - polarizado; 
Diàmetmz 1,08 mm (1/ez); 
Divergència: 0,54 mrad. 
-TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTOS (MT 30): ¬ 
Fabricante: Heidenhain; 
Modelo: MT 30; 
Número de série: 6365; 
Faixa de operação utilizada: 10 mm; 
Incerteza de medição: +/- 0,2 pm; 
Unidade de medida: 
-VOLTÍMETRO (V1): 
Fabricante: Hewlett Packard; 
Modelo: 3497 A; _ 
Faixa de operação utilizada: 10V - 5 1/2 dígitos; 
Incerteza de medição: +/- (0,015% da leitura + 100pV); 
Unidade de medida: V.
-VOLTÍMETRO (V2): 
Fabricante: Hewlett Packard; 
Modelo: 3497 A; 
Faixa de operação utilizada: 10V (5 1/2 dígitos); 
Incerteza de medição: +/- (0,015% da leitura + 100pV) 
Unidade de medida: V. 
-MICROCOMPUTADOR: 
Fabricante: Hewlett Packard; 
Modelo: HP 9825. 
-FONTE AUXILIAR DE ENERGIA: 
Fabriéàntez vu1¢ânia;` 
Modelo: 12N5,5-3B; 
Tensão: 12 V; 
Capacidade nominal: 5,5 Ah; 
Obs: Foram utilizadas duas baterias para formar 
uma fonte de tensão simétrica de +/- 12 v. 
-LENTE: 
Fabricante: KARL ZEISS JENA 
Mødeloz TESSAR so mm
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6 - RESULTAOS E ANALISE DO ENSAIO 
6.1 - INTRoDuçÃoz.;z~ 
_ 
_
_ 
A Os resultados do ensaio são apresentados e analisados aqui, seguindo o 
mesmo estilo do planejamento, isto é, são abordados de forma individual-_ Por 
último, tem-se uma análise geral dos resultados visando conferir espectativas 
1 
V
V 
e procedimentos adotados. 
6.2 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE nos REsuLTAnosz 
8. 2. 1 - ENSAIO A: LEVANTAMENIO DAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGI CAS DO 
HEDIDOR DE DESLOCAMENTOS 
a) PLANILHA DE DADOS BRUTOS: N 
Os dados contidos na planilha abaixo são relativos a 10 leituras 
realizadas durante 5 ciclos de medição.
N VV(mm) 
1 _-5,0000 
2 -4,0000 
3 -3,0000 
4 -2,0000 
VVC(mm) M1(mm) M2(mm) 
-5,0000 -5,4780 -5,4865 
-4,0000 -4,4175 -4,4214 
-3,0000 -3,3435 -3,3473 
-2,0000 -2,2594 ~2,2568 
5 -1,0000, -1,0000 -1,1480 -1,1449 
M3(mm) M4(mm) M5(mm) 
-5,4912 ~5,4885 -5,4909 
¶4,4265 -4,4175 -4,4288 
-3,3525 -3,3474 -3,3523 
-2,2555 -2,2522 -2,2593 
-1,1497 -1,1418 -1,1426
0 
ô 0,0000 
7 1,0000 
8 2,0000 
9 4,0000 
10_ 5,0000 
0,0000 0,0065 
1,0000 1,1537 
2,0000 2,3321 
4,0000 4,7731 
5,0000 6,0423 
0,0063 
1,1541 
2,3379 
4,7757 
6,0421 
0,0041 0,0062 
1,1533 1,1484 
2,3355 2,3312 
4,7691 4,7699 
6,0349 6,0330 
0,0036 
1,1513 
2,3358 
4,7688 
6,0356 
Onde: 
N = número da leituras; 
VV = valor verdadeiro - livre de erro; 
VVC = valor verdadeiro convencional - sistema padrão adotado 
e que possui erro desprezível em relação ao analisado; 
M1, M2,...,M5 = ciclo de medição; 
VR = valor de referência; 
MM = média das medidas; 
ES = erro sistemático; 
DM = i t S = dispersão da medição com 95 % de enquadramento 
dos erros aleatórios - onde: t é o fator de 
Student para as n medidas e S é o desvio padrão 
das n medidas. 
b) PLANILHA DE DADOS PROCESSADOS: 
O processamento dos dados brutos resultou nos valores alocados na 
planilha abaixo, sendo apresentado os Es e a DM(95) para cada leitura 
realizada.
VR(mm) MM(mm) 
I 
ES(mm) 
~5,000 -5,487 
-4,000 
-3,000 
-2,000 
-1,000 
0,000 
1,000 
2,000 
4,000 
` 5,000 
-4,422 0 
-3,349 
-2,257 
-1,145 
0,005 
1,152 . 
2,334 
14,771 
6,038 
-0,487 
-0,422 
-0,349 
-0,257 
-0,145 
0,005 
0,152 
0,334 
0,771 
1,038 
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DM(mm) 
0,015 
0,014 
0,011 
0,008 
0,010 
0,004 
0,007 
0,008 
0,008 
0,012 
C) REPRESENTAÇã0 GRÁFICA DOS ERROS (CURVA DE ERROS): 
A curva de erros mostra graficamente os resultados do processamento 
sendo apresentados os erros em função dos deslocamentos da superfície, cujo 
centro da abscissa (deslocamento) corresponde ao centro da faixa de operaçao 
do medidor de deslocamentos. 
Erro (mm)l` 
1,50: __ z 
1,205 
ø,s1az 
0,000 
-2,520 
-nuca 
-1,501: 
DN 10X ___EIIIII; 
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.. 
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a
_ 
s 
ø- 
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- 
ac 
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I 
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I
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H 
_!!
ø 
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d) ANÁLISE DOS RESULTADOS: 
A seguir são apresentados os resultados metrológicos obtidos, bem como a 
`,. 
análise do comportamento do medidor de deslocamentos sob o prisma dos 
resultados obtidos nos ensaios. 
Erro de linearidade = 0,170 mm 
Incerteza de medição = 1,050 mm' 
Dispersão de medição máxima = 0,015 mm 
O sistemai apresenta elevados- erros sistemáticos quando comparado ã 
dispersão de medição. Porém, esse fato já era esperado em virtude do sistema 
óptico ter a sua magnificação alterada para cada ponto da faixa de operação 
do medidor de deslocamentos; Sistemas similares a esse utilizam a correção 
dos erros sistemáticos como forma de viabilizar sua utilização prática, em 
aplicações que requeiram elevada precisão. Contudo, os erros encontrados se 
devem, em muito, ã baixa intensidade do laser, 3 mw. Segundo a análise de 
erros, esse fator é preponderante para reduzir os erros do sistema, já que o 
outro fator, a sensibilidade, depende da troca do fotodetetor, ou da operação 
com fontes de luz que tenham o comprimento de onda centrado na sensibilidade 
máxima do fotodetetor. › 
6.3 - ANÁLISE DE ERROS DA uTsz V , 
A. análise de erros da. UTS, ao final do processamento dos dados dos 
ensaios, tem por objetivo efetuar comparação com a análise teórica de erros, 
realizada. no capítulo 4 (itenl 4.7). Cabe destacar que o resultado dessa 
comparação permitirá validar o projeto executado, bem como_indicar-os pontos 
de estrangulamento e até mesmo apontar correções. ' - .
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Visando comparar os resultados experimentais, obtidos no ensaio, com os 
cálculos teóricos executados no itenx 4.7, sera repetido 'abaixo os mesmos 
calculos porém, para a condição na qual foi executado o ensaio (PL = 14 pw); 
No entanto, este ensaio diverge do diagrama de blocos apresentado na figura 
15, devido a presença dos dois voltímetros V1 e V2 (figura_45). Para essa 
nova condição a equação 152, deve levar em consideração o erro desses dois 
instrumentos. Incluindo os erros dos voltímetros na referida equação e sendo 
esses erros idênticos, tem-se: 
2 2 2 2 2 ã 
(DM)a¡v = t 4(8: + 8a + ãf) + 85 + 8a + 26v (168) 
Onde: 
gv = [DM ]voltímetro V1 e V2 V' (169) 
A DM dos voltímetros foi tomada como sendo somente o erro aleatório do 
instrumento (DM = 1,6×10-8 V). V
V 
Substituindo os valores teóricos dos erros encontrados no capítulo 4, 
nas equações das parcelas que compõem a equação 168, tem-se: 
-13 
ez = í-__-8°°1° ^ = 1,s3×1o`7 (170) 
4,9×1o'° A 
-3 V 
ea = -Ê-'-2L19___ = 4,49×1-o`* (171) 
4,9 V
-6 
3; = ÊlšÂ£L__Y__ = 5,33×10`6 
4,9 V '
6 
85: 2.os×1o v =4,24x10-7 
4,9 V
6 
só =.-L8°'1° V = 4,24×1o` 
4,9 ' V 
1.ô×1o 6 v --z ev = -_l~_ = 3,2'/×1o 
4,9 vv' 
VS = 4,9 V 
105 
(172)_ 
(173) 
(174) 
(175) 
Substituindo os valores acima na equação 188, obtem-se: 
›(DM)¢1v = 1 A/ s,1^×1o'7 'z s×1o"* = o,o9 V. (176) 
Com base nos vaíores apresentados pela equação 176,_ a DM para as 
condições especificas do ensaio, é DM = i 0.09 %. Aplicando a equação 166, 
com o objetivo de determinar a DM em unidade de deslocamento, tem-se 
DM = 1 13,5 pm.
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Analisando os dados acima, nota-se que os resultados experimentais
W
» 
(planilha de dados processados) obtidos no ensaio, divergem muito pouco dostt 
13,5 pm encontrado como sendo a dispersão teórica do medidor de 
deslocamentos. Era de se esperar que a DM apresentada no ensaio fosse ainda 
maior. Isso porque ha a presença do laser que como já visto anteriormente 
pode contribuir de_9arias formas para o acréscimo da DM. `
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7 - coNcLus¡o 
J 
O objetivo do presente trabalho foi o estudo e implementação de uma 
unidade de tratamento de sinal para fotodetetores de posição contínuos, com o 
intuito de determinar a posição de um ponto luminoso presente na superfície 
do fotodetetor. Dentre as metas deste trabalho cita~se: 
a)dispersão da medição máxima da UTS menor que t 20 pm; 
b)fornecer sinais que permitam realizar a normalização; _ 
c)permitir a conexão direta com divisores analógicos, bem como com 
sistemas de aquisição e processamento de sinais; 
_d)estudar a contribuição de ruido de cada bloco da UTS. 
Conforme mostra o capitulo 6, a dispersão da medição de todo o 
conjunto, (UTS, fotodetetor e fonte laser) ficou em 1 15 pm, inferior a meta 
estabelecida. O principal fator que levou a esse êxito foi a qualidade do 
amplificador utilizado, que possui corrente de polarização e de ruído muito 
baixas.
V 
'Os requisitos de sinais para normalização e interface, tanto com 
divisor analógico quanto com sistemas de aquisição, também foram atendidos. 
As dificuldades em se levantar os requisitos dos' sinais de saida para 
permitir- interface com divisores analógicos, existiram- em função dos 
divisores analógicos não possuírem uma normalização das características dos 
sinais de entrada, mesmo porque geralmente fazem mais do que uma função 
aritimética. Em resposta a esses fatos, foi especificado o componente AD 533
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/56/, embora. vários outros 'divisores utilizem as mesmas caracteristicas. 
Permitindo com isso, a especificação dos sinais de saida da UTS.
‹ 
A normalização dos sinais da UTS (VD/VS) mostrou ser bastante 
eficiente, no entanto, necessita da aquisição simultânea dos sinais cni a 
divisão dos sinais diretamente por um divisor analógico. Caso contrario, todo 
o cuidado e recursos dispendidos nos compontes da UTS serão em vão, perto dos 
erros que podem ocorrer devido a variação da potência luminosa. A necessidade 
de aquisição simultânea dos sinais de soma e diferença servem de requisito na 
especificação do tempo efetivofi¬entreMa,leitura;de um sinalz¶zaa;do;outro, 
mesmo na utilização de "sample & hold" como estágio de entrada de conversores 
analógico/digitais.
_ 
Através da análise de erros efetuada no item 4.7, encontrou-se um 
erro de DM = i 13 % = i 2 mm para a condição de 100 nW de potência luminosa 
incidente. e uma DM ='i 0,046 %'= i 7 pm para a condição `de 28,5 pw de 
potência luminosa. Esses resultados mostraram uma forte dependência do erro 
total énx relação a. potência luminosa incidente. Sendo que a eficácia. da 
potência luminosa, depende da sensibilidade do fotodetetor ao comprimento de 
onda da luz incidente. Por ser a sensibilidade do fotodetetor um parâmetro 
fixo e característico de cada componente, é importante que a fonte luminosa 
tenha o comprimento de onda o mais próximo possivel do comprimento de onda 
ótimo do fotodetetor. - ' 
Durante a execução dos ensaios ficou nítida a influência da 
luminosidade ambiente sob o fotodetetor, isso obrigou a executa-los em 
ambiente escuro. Como medida corretiva em um protótipo final ou produto, 
J `
. 
deve-se utilizar filtros ópticos na frente do fotodetetor, já que esses 
possuem uma faixa espectral de trabalho bastante ampla, conforme foi visto no 
capítulo 3. Contudo, a utilização de um filtro óptico implicará na redução da 
potência do sinal luminoso sobre o fotodetetor, exigindo maior potência do 
laser e por sua vez maiores dimensoes do mesmo, no caso do laser HeNe.
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z Os erros da eletrônica (UTS), devido ao ruido, representam quase 
que a totalidade dos erros da cadeia formada pela UTS e fotodetetor, mesmo 
utilizando-se componentes de alto desempenho na composição da UTS, como foi o 
caso. Apesar da baixa contribuição de ruido devido ao amplificador, este 
afeta o desempenho do amplificador, no tocante ao ruido produzido, tanto no 
modo estático através da 'resistência de junção (Rj), como na operação 
dinâmica através da capacitància de junção (Cj). O valor de Rj deve ser o 
maior possivel, para que o ganho do ruido fique próximo da unidade. Já a CJ, 
além de limitar a faixa dinâmica do fotodetetor, promove um ganho.de_ruído 
através da formação de um zero, sendo melhor quanto mais baixo for o valor de 
Cj. ' 
O amplificador transimpedância possui um erro elevado quando 
comparado ao restante da cadeia de erros, justificando dessa forma a análise 
detalhada realizada no capitulo 4. Essa análise permite extrair informaçoes 
relevantes quanto a operação e .limitação -do amplificador, a seguir 
relaciona-se as principais: - As não idealidades do amplificador operacional 
(Vos e I-) não afetam o desempenho da UTS na operação dinâmica e estática. 
Devido ao fato dos erros serem sitematicos e, principalmente, apresentarem 
baixo valor (Vos à Erro E 3,3xHÍa%, I- à Erro E 0,7×10_6%); - Pelo fato do 
sinal gerado na saida do amplificador ser proporcional ao valor da 
resistência de realimentação (RF) e o ruido de RF ser proporcional a sua raiz 
quadrada, a relação sinal ruído aumenta na proporção da_raiz quadrada de RF. 
Porém, deve ser observado a relação Rj >> RF para que o ganho de ruído fique 
próximo da unidade (ganho mínimo); - Em virtude da baixa margem de fase 
encontrada para o amplificador não compensado, 0.2 graus que implicaria em um 
mau comportamento transitório com elevado tempo de acomodação e elevada 
ultrapassagem, foi utilizado a compensação "LEAD" através da colocação de um 
capacitor (CF) em paralelo com RF. Apesar da compensação resultar em um 
circuito com margem de fase de 81 graus, a fase apresenta uma região onde a
110 
fase fica próximo de 180 graus. Essa região resulta em um alto tempo de 
`
\
› acomodação do sinal; - O zero (Hz) na função de ganho da malha de 
realimentação, dependendo de sua localização, garante uma boa margem de fase. 
Porém, restringe a faixa dinâmica do amplificador, por ser um pólo dominante 
da F.T. do amplificador. -- A função ideal compensada - 1 pólo - por 
apresentar erros de amplitude inferior a '1 % (até a *frequência 3dB) em 
relação a função real compensada - 2 pólos --possibilita sua utilização como 
função de transferência do bloco amplificador. 
Durante ra.~execução .deste .trabalhorgsurgiramfifvárias~zidéias, como. 
forma de melhorar o desempenho de sistemas que se utilizam de sensores de 
posição contínuos. Porém, fugiam do escopo deste trabalho ou iriam 
prolonga-lo. Em função disso, relaciona-se, a seguir, os principais temas de 
estudo que poderiam ser realizados, visando complementar e/ou melhorar os 
resultados alcançados neste trabalho: ~ ' 
a)desenvolver um estudo detalhado do ruido produzido pelos 
fotodetetores, bem como seu modelo para análise do comportamento 
estático e dinâmico; 
b)usar fotodetetores de última geração e analisar o desempenho do 
conjunto/74/;
A 
c)analisar a possibilidade de utilizarv a modulação do sinal 
luminoso como forma de atenuar a influência da luminosidade 
. ambiente; -
. 
d)substituir o laser HeNe por um laser semicondutor, com controle 
automático de potência e compensação de temperatura; 
elestudo das influências da temperatura nos erros da eletrônica.
{001] 
[002] 
[003] 
[004] 
[005] 
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